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1 Description and Intended Purpose m

Please keep these instructions.

Application

This device is to be used exclusively as part of a lower limb prosthesis.

Intended for single user.

The Elan is a biomimetic foot and ankle system with microprocessor controlled dorsiflexion
and plantar flexion. It is designed to adapt dynamically (via motorized valves) to provide

assistance when walking on a variety of surfaces, when changing gait speeds and increased
levels of safety and security when walking and standing.

Features
« Dynamic damping resistance aims to improve gait characteristics enabling safer walking

« Microprocessor control of resistance in real time

 The Elan Software adapts to individual user gait characteristics

« Standing Support mode

+ Aims to reduce stress at the socket interface

- PCinterface setup with Bluetooth® link and direct communications
« Power is supplied via an integral rechargeable battery pack

This device provides limited self-alignment of the prosthesis on varied terrain and following
footwear changes. It is intended to improve postural sway, balance stability and inter-limb
loading symmetry while easing high pressures at the socket interface.

Status/
battery

Charger and
indicator 2

Interface
connection

Connector
Cover
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2 Safety Information

A The caution symbol highlights safety information which must be followed carefully.

A 1. Any changes in performance of the ankle motion e.g. restricted movement, non-
smooth motion should be immediately reported to your service provider.

A 2. Always use a hand rail when descending stairs and at any other time if available.

A 3. Any excessive changes in heel height after programming will adversely affect
ankle function and should be immediately reported to your service provider for
reprogramming and calibration.

A 4. After continuous use the ankle casing may become hot to the touch.

& 5. Avoid strong magnetic fields, sources of electrical interference, atmospheres
containing liquids and/or powders.

& 6. Avoid exposure to extreme heat and/or cold.

A 7. The electronic components are sealed for water resistance. However the Elan is not
intended for use when immersed in water or as a shower prosthesis. If the ankle
comes into contact with water wipe dry immediately.

A 8. Ensure no water enters the interface/charging cable connector.

A 9. The Elan is not suitable for extreme sports, running or cycle racing, ice and snow
sports, extreme slopes and steps. Any such activities undertaken are done so
completely at the users’ own risk. Recreational cycling is acceptable.

& 10. Contact your service provider for advice if the Elan is to be used with a pacemaker or
any other electronic medical device.

& 11. Assembly, programming and repair of the Elan must only be carried out by suitably
qualified practitioners, certified by Blatchford.

A 12. The user must not adjust or tamper with the setup of the Elan.
A 13. The user should be advised to contact their clinician if their condition changes.

A 14. The Elan detects standing and walking on inclines, declines and walking at various
speeds on normal ground. Non-identified movements such as treadmills and
travalators may cause unexpected ankle behaviour.

& 15. Never plug the charger into the Elan while still wearing the limb.

& 16. Only charge the batteries in the Elan using the charger supplied with the product.
Do not use this charger for charging any other device. Ensure the charging port
connector cover is correctly refitted after charging, replace if damaged.

A 17. Ensure only suitably retrofitted vehicles are used when driving. All persons are
required to observe their respective driving laws when operating motor vehicles.

A 18. Ensure charging cable and Bluetooth dongle are correctly aligned prior to connection
and that adequate access to the charging port is provided
(See Section 3).

A 19. To minimise the risk of slipping and tripping, appropriate footwear that fits securely
onto the footshell must be used at all times.

& 20. Be aware of finger trap hazard at all times

9383185/4-0520



3 Construction
Principal parts:
+ Hydraulic Body Assembly including pyramid (aluminum/St. Stl./titanium
incorporates batteries (NiMH), electric motors and PCB
+ Carrier Assembly (aluminum/St. Stl.)
+ Heel &Toe Springs (e-Carbon)
« Spring Attachment Screws (titanium/St. Stl.)
. Glide Sock (UHM PE)
« Foot Shell (PU)

Component Identification

Pyramid

Hydraulic Body
Assembly

Carrier
Assembly

Toe Spring
Screw

Heel Spring
Screws

Glide
Sock
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4 Key points and precautions for use

Maintenance must be carried out by competent personnel.
It is recommended that maintenance is carried out annually and a service carried out as a
condition of warranty every 20 months.
Key points:
Any changes in performance of this device must be reported to the practitioner
Changes in performance may include:
+ Increase in ankle stiffness
« Reduced ankle support (freer movement)
« Any unusual noise

At low battery power levels the Elan will go into sleep mode, switch off dynamic control and
use only the basic resistance settings. Charge the Elan batteries as soon as possible to restore
Dynamic mode.

The practitioner must also be informed of the following:
» Any changes in body weight and/or activity level.
- Significant wear or excessive discoloration from long term exposure to UV.

Cleaning:

Use a damp cloth and mild soap to clean outside surfaces, DO NOT use aggressive cleansers.
Ensure water/liquids do not enter the interface connector (Micro D).

Transport and Storage:

Storage temperature range between -15°C and 50°C (5°F and 122°F).

If the Elan is shipped, the packaging supplied with the unit should be used. When built
into a limb it should be stored securely so as not to damage the unit.

Lifting loads:

User weight and activity is governed by the stated limits.

Load carrying by the user should be based on a local risk assessment.

Environment:

Avoid exposing the Elan to corrosive elements such p N Anim

as water, acids and other liquids. Also avoid abrasive T J b ———
environments such as those containing sand for b m—
example as these may promote premature wear. Suitable for outdoor use
Exclusively for use between -15°C and 50°C (5°F and

122°F).

9383185/4-0520



5 Battery Charging

Please advise user of the charging information in this section.
The batteries are not field replaceable and will be replaced as
necessary when serviced.

Read the user instructions supplied with the ]
charger before using for the first time. A Ensure correct alignment

of the connector prior to
We recommend the Elan is charged daily; it should take 2 connection to the charging

hours to charge fully, depending on residual charge. An port

exhausted or flat battery may take longer.
Lay the limb on a flat surface and use the Charger Cable E‘E 6 /

Adapter to connect the charger into the socket in the top

of the Elan body. mla
Use the indicator light on the charger to confirm that E‘e x

charging has initiated correctly:

LED Charging state
Yellow Initialisation state/no battery
Orange Fast charge
Green/Yellow Maintain/ Trickle charge
Green Fully charged
Orange/Green Error

The Elan will take several seconds to reset when the charger is disconnected and a single blue
flash from the LED will confirm a correct startup.

& 1. Only charge the batteries in the Elan using the charger supplied with the product.
Do not use this charger for charging any other device.

A 2. The battery charger can be used with an electrical outlet that is rated
between 100V and 240V AC, 50/60Hz.

A 3. Never plug the charger into the Elan while still wearing the limb.
A 4. During charging no power is delivered to the ankle control system.

A 5. The front of the ankle may become warm during charging but should never be too
hot to touch. There should be no abnormal smell. If this is the case immediately
unplug from electrical supply and contact your service provider.

& 6. Do not refit the limb until the charger has been disconnected.

A 7. Always recharge the Elan before use if it has not been used for an extended period of
time.

A 8. Ensure the connector cover is refitted after charging

& 9. When charging an empty battery the charger may revert to trickle charge as a
precaution to prevent damaging the battery.

7 9383185/4-0520



Battery Charge/Status Indication

To check the battery charge status, tilt the
foot down vertically and hold stationary for

4 seconds. The LED at the rear of the Elan will
flash blue, 1-3 times (see table) to indicate the
charge status and then repeat. Tilt the foot
again to check the battery status again.

Note: this feature can be switched off, see
Section 14 > Options.

After charging the Elan

LED Battery Charge the LED may indicate 2 or
3 flashes Maximum 3 flashes this will depend
2 flashes High on the charging time, the
10 age and condition of the
ash Low

battery.

Elan Status Indication

1. Single Flash
When the charger is disconnected the LED will flash once to indicate correct start up.

2. Continuous Flash
If the LED flashes continuously after disconnection this may indicate an error has been
detected. To reset the Elan, reconnect and then disconnect the charger the Elan should flash
once to indicate correct start up. If the Elan will not reset contact your service provider.

3. Alternate Long-Short Flash
Indicates Battery shutdown; If this is seen shortly after an adequate charging period,
contact your service provider a battery service may be required.

9383185/4-0520



6 Technical Data

Operating and
Storage Temperature Range:

Component Weight [Size 26N]:

Recommended Activity Level:

Maximum User Weight:
Proximal Alignment Attachment:
Range of Hydraulic Ankle Motion

(excludes additional range of motion
provided by heel and toe springs)

Build Height:
[See diagram below]

-15°Cto 50°C
(5°Fto 122°F)

1,2kg (21b 10 0zs)
3

125 kg (275 Ib)*
Male Pyramid (Blatchford)

6 degrees plantar flexion
to 3 degrees dorsiflexion

[sizes 22-26]
[sizes 27-30]

170 mm
175 mm

Battery:

Battery Type

Battery Life

Battery Charger:
Charging time to full charge

Input Voltage
Frequency

Rechargeable

Variable , but at least 24hrs from full
charge. Charge daily

2 hours

100V to 240V AC
50 to 60Hz

Fitting Length

* for weights above 125 kg (275 Ib)
up to 150 kg (330 Ib) contact a
Blatchford representative.

65 mm
70mm
75mm

9383185/4-0520



Liability

The manufacturer recommends using the device only under the specified conditions and for
the intended purposes. The device must be maintained according to the instructions for use
supplied with the device. The manufacturer is not liable for any adverse outcome caused by any
component combinations that were not authorized by them.

CE Conformity

This product meets the requirements of the European Regulation EU 2017/745 for medical
devices. This product has been classified as a class | device according to the classification rules
outlined in Annex VIl of the regulation. The EU declaration of conformity certificate is available at
the following internet address: www.blatchford.co.uk

M D Medical Device /]_'. ) Single Patient — multiple use
N

Warranty

The Elan is warranted for - 36 months - foot shell 12 months - glide sock 3 months.
See Blatchford website for the current full warranty statement.

Scheduled service every 20 months is required, for maintenance of the warranty.
For extended warranty contact service provider.

The user should be aware that changes or modifications not expressly approved could void the
warranty, operating licences and exemptions.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following three conditions:
1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

3. Contains pre-approved Bluetooth® module FCC ID: T9J-RN41-1
Reporting of Serious Incidents

In the unlikely event of a serious incident occurring in relation to this device it should be
reported to the manufacturer and your national competent authority.

Environmental Aspects

This symbol indicates that the product contains electrical/electronic components
and/or batteries that should not be disposed of in general waste or be incinerated at
the end of the product’s life.

At the end of the product’s life, all electrical/electronic components and/or batteries
R should be recycled or disposed of in accordance with the current regulations for the
handling of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), or equivalent local
regulations. The remainder of the product should also be recycled where possible in accordance
with local waste recycling regulations.

To help prevent potential harm to the environment or to human health from uncontrolled waste
disposal, Blatchford offers a take-back service. Please contact Customer Services for details.

9383185/4-0520
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http://www.blatchford.co.uk

Manufacturer’s Registered Address
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH.

Trademark Acknowledgements
Bluetooth® is the registered trademark of Bluetooth® SIG

Elan and Blatchford are registered trademarks of Blatchford Products Limited.

11
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1 Description et usage prévu

Veuillez conserver ces instructions.

Application
Ce dispositif doit étre utilisé exclusivement en tant quélément d'une prothése de membre
inférieur.
Prévue pour un utilisateur individuel.
L'appareillage Elan est un systeme de pied et cheville biomimétique dont la flexion
dorsale et plantaire sont contrélées par un microprocesseur. Il est congu pour s'adapter
dynamiquement (a l'aide de valves motorisées) a la marche sur des surfaces variées ou lors
des changements d'allure. Il améliore également la sécurité lors de la marche et de la station
debout.
Caractéristiques :

« La résistance dynamique a I'amortissement tend a améliorer la démarche pour que la

marche soit plus sire.

« Controle de la résistance en temps réel par microprocesseur

+ Lelogiciel d’Elan s'adapte aux caractéristiques de marche particuliéres a |'utilisateur
- Mode soutien en position debout

+ Vise a réduire les tensions au niveau de I'emboiture

« Interface de paramétrage PC par connexion directe et Bluetooth®

« Lalimentation est assuré par un bloc-piles rechargeable intégré

Ce dispositif fournit un auto-alignement limité de la prothése sur divers terrains et en cas de
changement de chaussure. Il est congcu pour améliorer I'équilibre, la stabilité et la symétrie
de la charge entre les deux membres tout en atténuant les pressions élevées l'interface
moignon/emboiture.

Indicateur
d'état/de
batterie

Connexion
au chargeur
eta
l'interface

Couvercle
du
connecteur

9383185/4-0520
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2 |
A

A 8.
A o.

nformations de sécurité

Les symboles de précaution soulignent les informations de sécurité qui doivent étre
soigneusement respectées.

Toute variation des performances au niveau du mouvement de la cheville (par
ex. amplitude restreinte, rigidité du mouvement, mouvement difficile) doit étre
immédiatement signalée a votre orthoprothésiste.

Toujours tenir la rampe lors d’un déplacement dans des escaliers et chaque fois que
c'est possible.

Les variations excessives de la hauteur de talon aprés programmation auront un effet
négatif sur le fonctionnement de la cheville, elles doivent donc étre immédiatement
signalées a votre orthoprothésiste pour reprogrammation et étalonnage.

Il est possible qu’apres une utilisation continue, le corps de la cheville devienne
chaude au toucher.

Eviter les champs magnétiques trop forts, les sources d'interférences électriques, les
atmospheéres contenant des liquides et/ou des poussiéres.

Eviter une exposition a une chaleur/un froid extréme.

Les composants électroniques sont protégés par des joints étanches pour une
résistance a I'eau. Cependant, Elan n'est pas congu pour étre immergé dans l'eau
ou étre utilisé sous la douche. Si la cheville entre en contact avec de I'eau, I'essuyer
immédiatement.

Veiller a ce qu’aucune eau ne s'infiltre dans l'interface/la prise du cable de charge.

Elan nest pas approprié aux sports extrémes comme : la course a pied et le cyclisme en
compétition, les sports sur neige ou sur glace et les pentes fortes et les marches hautes.
La pratique de telles activités se fait sous l'entiére responsabilité de I'utilisateur. Par
contre il n'y a aucune contre-indication a la pratique du vélo comme loisir.

A 10. Contactez votre orthoprothésiste pour obtenir des conseils si Elan est utilisé avec un

pacemaker ou tout autre appareil médical électronique.

A 11. Le montage, la programmation et les réparations de Elan ne doivent étre effectués

que par un orthoprothésiste qualifié, agréé par Blatchford.

A 12. L'utilisateur ne doit pas ajuster ni toucher au réglage de Elan.
A 13. L'utilisateur doit contacter son orthoprothésiste si sa situation change.
A 14. Elan détecte les stations debout, la marche sur les plans inclinés en descente et/ou en

montée, ainsi que les variations de vitesse sur une surface normale. Les mouvements
non identifiés tels que sur tapis ou trottoir roulant peuvent étre a I'origine d'un
comportement anormal de la cheville.

A 15. Ne jamais brancher le chargeur a Elan lorsque la prothése est encore sur l'utilisateur.
A 16. Charger les batteries de Elan uniquement avec le chargeur fourni avec le produit.

Ne pas utiliser ce chargeur avec d’autres produits. Veiller a toujours bien remettre en
place le couvercle du connecteur apreés le chargement. Le remplacer s'il est endommagé.

A 17. Conduire uniquement sur des véhicules convenablement mis en conformité. Chaque

personne doit respecter les régles de la route du pays ou elle se trouve lorsqu’elle
utilise un véhicule motorisé.

A 18. Vérifier que le cable de chargement et la clé Bluetooth sont correctement emboités

avant de procéder au branchement. Vérifier que lI'accés au port de chargement est
convenable (Voir Section 3).

A 19. Afin de minimiser les risques de glissades et/ou de faux pas, il faut toujours utiliser

des chaussures appropriées qui tiennent bien a I'enveloppe esthétique.

A 20. Sachez que vous risquez toujours de vous pincer les doigts. 9383185/4-0520
14



3 Construction
Composants principaux :

« Corps hydraulique comprenant la pyramide (Aluminium/Inox/ Titane
les batteries (NiMH), les moteurs électriques et le connecteur de charge

« Support (Aluminium/ Inox)

« Lames de talon et d'avant pied (e-Carbon)
- Vis de fixation des lames (Titane/Inox)

« Chaussette de protection (UHM PE)

« Enveloppe de pied (PU)

Identification des composants
Pyramide

Corps
hydraulique

Support

Lame d'avant pied

Vis de lame
d’avant pied

Lame de

talon Vise lame de
talon
Envdeéor?zg -« Chaussette de
p protection

9383185/4-0520
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4 Points clés et précautions d'utilisation

L'entretien doit étre effectué par du personnel qualifié.

Il est recommandé de procéder a une inspection tous les ans. Pour que la garantie
demeure valide, il convient de réaliser I'entretien tous les 20 mois.

Points clés :

Quelconque changement de performance de ce dispositif doit étre signalé a
l'orthoprothésiste
Les changements de performance peuvent inclure :

« une augmentation de la rigidité de la cheville

- une réduction du soutien de la cheville (meilleure liberté de mouvement)

« Tout bruit inhabituel
Sile niveau de charge de la batterie est bas, Elan passe en mode veille, arréte le
contrdle dynamique et applique uniquement les réglages de résistance basiques. Pour
repasser en mode dynamique, recharger les batteries aussi vite que possible.
L'orthoprothésiste doit également étre informé des faits suivants :

- toute variation du poids corporel et/ou du niveau d’activité ;

« usure importante ou décoloration excessive due a une exposition a long terme aux UV.

Nettoyage:

Utiliser un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer les surfaces externes.
NE PAS utiliser de produit agressif. Veiller a ce qu'aucun liquide ne s'infiltre dans le
connecteur de l'interface (Micro D).

Transport et stockage :
température de stockage comprise entre -15°C et 50°C.

Dans le cas de I'expédition de Elan, il convient d'utiliser I'emballage fourni avec le
produit. S'il est expédié dans le cadre d'un ensemble prothétique, il doit étre entreposé
en toute sécurité pour ne pas endommager le produit.

Port de charges :

Le poids et I'activité de I'utilisateur sont régis par les limites spécifiées.

La charge portée par I'utilisateur doit se baser sur une évaluation locale des risques.
Environnement:

[ ]
<. , s (s . A1
Eviter d'exposer Elan a des éléments corrosifs tels — J ; x == x
P . . . 0y i IR
que l'eau, des acides et autres liquides. En outre,
éviter les environnements abrasifs tels que ceux Adapte a un usage en exterieur

comportant du sable par exemple car cela peut
favoriser une usure prématurée.

Utiliser exclusivement entre -15°C et 50°C.

9383185/4-0520
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5 Charge de la batterie

@ Veuillez informer I'utilisateur des renseignements relatifs a la

charge de la batterie contenus dans cette section.
Les batteries ne peuvent étre remplacées par le client et elles
seront remplacées, le cas échéant, lors de I'entretien.

Lisez les instructions fournies avec le chargeur
avant de vous en servir pour la premiére fois.

. Vérifier que le connecteur est
Nous recommandons de charger les batteries de bien aligné avant de procéder
Elan chaque jour. La charge compléte prend environ au branchement dans la prise
2 heures, en fonction de la charge résiduelle. La de chargement.

charge d'une batterie a plat peut prendre plus

longtemps. E‘@ /
Poser I'appareil sur une surface plane et utiliser le
cable fourni avec le chargeur pour le connecter a la E‘ ‘ e x
prise située en haut du corps de l'appareil.

Controler le voyant sur le chargeur pour confirmer
que la charge a bien commencé :

Voyant Etat de recharge
Jaune Etat d'initialisation/pas de batterie
Orange Charge rapide
Vert/Jaune Entretien/Charge d'entretien
Vert Charge Complete
Orange/Vert Erreur

La réinitialisation de Elan prend plusieurs secondes si le chargeur est débranché. Un
seul clignotement bleu de la LED indique un démarrage correct.

A 1. Charger les batteries de Elan uniquement avec le chargeur fourni avec le produit.
Ne pas utiliser ce chargeur avec d’autres produits.

A 2. Le chargeur peut étre utilisé avec une prise électrique de tension nominale comprise
entre 100V et 240V CA, 50/60 Hz.

A 3. Ne jamais brancher le chargeur a Elan lorsque la prothése est encore sur I'utilisateur.
A 4. Durant la charge, le systéeme de commande de la cheville n'est pas alimenté.

A 5. llest possible que la cheville chauffe lors du chargement, mais elle ne doit jamais étre
bralante au toucher. Il ne doit pas non plus dégager une odeur anormale. Dans ce
cas, débranchez le produitimmédiatement de la prise électrique et contactez votre
fournisseur.

A 6. Ne jamais rechausser I'appareil tant que le chargeur n’a pas été débranché.

9383185/4-0520
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& 7. Sila prothese Elan n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, toujours la

recharger avant utilisation.

& 8. Veiller a bien remettre en place le couvercle du connecteur aprés le chargement.

& 9. Lors du chargement d’une batterie épuisée, il est possible que le chargeur bascule en

charge d’entretien pour éviter d'endommager la batterie.

Voyant de charge de la batterie/Indication d'état

Pour vérifier I'état de charge de la
batterie, incliner le pied a la verticale et

le maintenir ainsi pendant 4 secondes. La
LED située a I'arriére de Elan clignote en
bleu, de 1 a 3 fois (voir le tableau), puis
recommence, pour indiquer I'état de la
charge. Incliner a nouveau le pied pour

controler a nouveau I'état de la batterie.

Voyant Charge de la batterie Aprés que la batterie a été
3 clignotements Maximale chargée, la LED de Elan peut
clignoter 2 a 3 fois en fonction
2 clignotements Haut de la durée du chargement, de
1 clignotement Bas I'dge et de I'état de la batterie.

Indicateur d'état de Elan

1

Clignotement unique

Lorsque le chargeur est débranché, la LED clignote une fois pour indiquer un
démarrage correct.

Clignotement continu

Sila LED clignote de maniére continue aprés la déconnexion, cela peut indiquer
qu'une erreur a été détectée. Pour réinitialiser Elan, rebrancher puis débrancher le
chargeur ; Elan doit clignoter une fois pour indiquer un démarrage correct. Si Elan ne
se réinitialise pas, contactez votre fournisseur.

Clignotement long-court alternatif

Indique I'arrét de la batterie ; si cela se produit apres une durée de chargement
normale, contactez votre fournisseur car il est peut-étre nécessaire de vérifier la
batterie.

9383185/4-0520
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6 Données techniques

Plage des températures de -15°Ca50°C
stockage et de fonctionnement :

Poids du composant : [Taille 26N]: 1,2 kg
Niveau d'activité recommandé : 3
Poids utilisateur max. : 125 kg*
Liaison proximale Pyramide male (Blatchford)
Plage de mouvement de la 6 ° flexion plantaire
cheville hydraulique 3 * flexion dorsale

(a I'exclusion de la plage supplémentaire
de mouvement fournie par les lames de
talon et d'avant pied)

Hauteur de construction : [tailles 22-26] 170 mm
[Voir le diagramme ci-dessous] [tailles 27-30] 175 mm
Batterie :
Type de batterie Rechargeable
Durée de vie de la batterie Variable, mais au moins 24 heures

lors d’'une charge compléte.
Recharger chaque jour

Chargeur de batterie :
Durée nécessaire pour une 2 heures

charge compléte
Tension d'entrée 100V a 240V AC
Fréquence 50 a 60Hz
Encombrement * pour des poids supérieurs a 125 kg

et jusqu'a 150 kg, contactez un
représentant Blatchford.

Tailles A B
170mm 65mm

70mm

175mm

75mm

9383185/4-0520
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Responsabilité

Le fabricant recommande d'utiliser le dispositif uniquement dans les conditions spécifiées et

aux fins prévues. Le dispositif doit étre entretenu conformément aux instructions d’utilisation
fournies avec le dispositif. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des effets négatifs causés par
des combinaisons de composants qu'il n‘a pas autorisées.

Conformité CE

Ce produit répond aux exigences de la réglementation européenne UE 2917/745 relative

aux dispositifs médicaux. Il a été classé comme un dispositif de classe | selon les critéeres de
classification décrits dans I'annexe VIII de la réglementation. Le certificat européen de déclaration
de conformité est disponible a I'adresse internet suivante : www.blatchford.co.uk

M D Dispositif médical T ) Un seul patient - a usage multiple
N

Garantie

La prothése Elan est garantie — 36 mois - enveloppe de pied 12 mois - chaussette de protection
3 mois.

Consultez le site Web Blatchford pour connaitre la déclaration de garantie en vigueur.

Pour que la garantie demeure valide, il convient de réaliser I'entretien programmé tous les
20 mois.

Pour une garantie étendue, contacter le fournisseur de services.

L'utilisateur doit savoir que les changements ou modifications non approuvées annuleront la
garantie, les licences d’utilisation et les exemptions.

Ce dispositif est conforme a la partie 15 des regles de la FCC.

Le fonctionnement est assujetti aux trois conditions suivantes :-

1) Ce dispositif ne doit pas engendrer d'interférence dangereuse.

2) Ce dispositif doit accepter quelconque interférence recue, y compris une interférence
susceptible d’engendrer un fonctionnement indésirable.

3) Contient le module Bluetooth® pré-approuvé FCC ID : T9J-RN41-1

Signalement d'incidents graves

En cas peu probable d'incident grave avec ce dispositif, contacter le fabricant et l'autorité
nationale compétente.

Aspects environnementaux

Ce symbole indique que le produit contient des composants électriques /
électroniques et / ou des batteries qui ne doivent pas étre jetés dans les déchets
généraux ou étre incinérés en fin de vie du produit.

En fin de vie du produit, tous les composants électriques / électroniques et / ou
I 'es batteries doivent étre recyclés ou éliminés conformément aux réglementations
en vigueur pour la manipulation des DEEE (déchets d’équipements électriques et
électroniques) ou a des réglementations locales équivalentes.
Le reste du produit doit également étre recyclé si possible conformément aux réglementations
locales en matiére de recyclage des déchets.
Pour aider a prévenir les dommages potentiels sur I'environnement ou la santé humaine causés
par I'élimination incontrélée des déchets, Blatchford propose un service de reprise. Veuillez
contacter le service client pour plus de détails.

9383185/4-0520
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Adresse enregistrée du fabricant
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Marques déposées

Bluetooth® est la marque déposée de Bluetooth® SIG

Elan et Blatchford sont des marques commerciales de Blatchford Products Limited.
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1 Beschreibung und Verwendungszweck m

Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

Anwendung
Dieses Produkt ist ausschlief3lich als Teil einer Prothese der unteren Extremitaten einzusetzen.
Nur zur Verwendung durch einen Anwender.

Der Elan ist ein biomimetisches FuB3- und Knéchelsystem, das tiber einen Mikroprozessor
die Dorsal- und Plantarflexion steuert. Er wurde mit einer dynamischen Anpassung (liber
motorgesteuerte Ventile) entworfen, um das Gehen auf unterschiedlichen Untergriinden
und das Wechseln von Gehgeschwindigkeiten zu unterstiitzen, und um erhohte Sicherheit
beim Gehen und Stehen zu bieten.

Eigenschaften
« dynamischer Dampfungswiderstand zur Verbesserung und Absicherung des Gangs

« Steuerung des Widerstands in Echtzeit durch einen Mikroprozessor

- die Elan-Software passt sich an die individuellen Gangeigenschaften des Anwenders an
« Modus zur Standunterstiitzung

+ Reduktion der Scherkréfte am Stumpf

« Anpassung der Prothese mit dem PC Uber eine direkte Bluetooth®-Verbindung

« Energie wird von einem integrierten, wiederaufladbaren Akku bereitgestellt

Der Ful3 passt sich begrenzt automatisch verschiedenen Untergriinden an, auch nach einem
Schuhwechsel. Der Elan soll eine stabilere und symmetrischere Korperhaltung, sowie eine
bessere Belastungssymmetrie zwischen den Gliedmal3en ermdglichen, und dabei den auf
den Stumpf wirkenden hohen Druck verringern.

Status-/Akkustandsanzeige

Lade- und
Schnittstellenanschluss

Stecker-
abdeckung

9383185/4-0520
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2 Sicherheitsinformationen

A Das Warnsymbol hebt die Sicherheitshinweise hervor, die genau beachtet werden miissen.

/A1
I\ 2.
/A 3.

/A 4.
/\ 5.

RS

/A 8.
A\ o.

/\ 10.
A\ 11

I\ 12
/\ 13.
/\ 14.

15.
/\ 16.
A\ 17.

/\ 18.

A\ 19.
/\ 20.

Jegliche Veranderungen der Bewegungsleistung des FuBes, wie z.B. Einschrankungen
in der Bewegung, sollten dem Fachpersonal umgehend mitgeteilt werden.

Benutzen Sie beim Treppenabgehen oder in anderen Situationen immer ein Gelénder,
falls vorhanden.

Alle GibermaBigen Verdnderungen der Absatzhéhe nach der Anpassung des Ful3es
werden dessen Funktion nachteilig einschranken und sollten dem Fachpersonal
ebenfalls umgehend mitgeteilt werden, damit der Fu8 neu programmiert und
kalibriert werden kann.

Nach kontinuierlicher Anwendung kann das Knochelgehause heifl werden.

Halten Sie das Produkt von starken Magnetfeldern und elektrischen Stérquellen fern
und vermeiden Sie direkten Kontakt mit Fliissigkeiten oder Staub.

Setzen Sie das Produkt nicht starken Temperaturschwankungen aus.

Die elektronischen Komponenten sind spritzwasser geschiitzt. Der Elan-Fuf ist
nicht fiir den Gebrauch im Wasser oder in der Dusche konzipiert. Trocknen Sie das
Kndchelelement sofort ab, wenn dieses in Kontakt mit Wasser gekommen ist.

Stellen Sie sicher, dass die Buchse fiir das Ladegerat und die Verbindungsstelle nicht
nass werden kdnnen.

Der Elan ist nicht fiir Extremsport, Radrennfahren, Wintersport und extreme Schragen
geeignet. Aktivitaten dieser Art erfolgen auf das eigene Risiko des Anwenders. Das
Fahrradfahren als Freizeitaktivitat ist gestattet.

Kontaktieren Sie das Fachpersonal, falls der Elan mit einem Herzschrittmacher oder
sonstigen elektronischen medizinischen Geraten benutzt werden soll.

Montage, Programmierung und Reparaturen des Elan Elan-FuBles diirfen nur von
entsprechend qualifiziertem und von Blatchford zertifiziertem Fachpersonal oder
Techniker durchgefiihrt werden.

Der Anwender darf das Anpassungsprogramm des Elan nicht selbst verandern oder
anpassen.

Weisen Sie den Anwender darauf hin, dass er den Fachpersonal kontaktieren soll, wenn
sich sein personlicher Zustand hinsichtlich Mobilitatskasse oder Gewicht verandert.

Der Elan erkennt Gehen und Stehen auf ansteigenden und abfallenden Schragen, und
auch Gehen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf normalem Untergrund. Nicht
identifizierbare Bewegungen, wie auf Laufbéandern und Fahrsteigen, konnen zu einem
unvorhergesehenen Verhalten des Knochelelements fiihren.

SchlieBBen Sie das Ladegerit nie an den Elan an, wéhrend Sie die Prothese tragen.
Laden Sie den Elan nur mit dem dafiir vorgesehenen Ladegerat auf.

Benutzen Sie dieses Ladegerat nicht fiir andere technische Gerate. Stellen Sie sicher,
dass die Anschlussabdeckung des Ladeanschlusses nach dem Aufladen wieder richtig
angebracht wurde. Sollte sie beschadigt sein, muss sie ausgetauscht werden.

Weisen Sie den Anwender darauf hin, dass er nur mit entsprechend nachgeriisteten
Fahrzeugen fahren sollte. Beim Fiihren eines Fahrzeugs ist die im jeweiligen Land
geltende StraBenverkehrsordnung einzuhalten.

Stellen Sie sicher, dass Ladekabel und Bluetooth-Adapter vor dem Anschluss richtig
ausgerichtet sind und dass ausreichend Zugang zum Ladeanschluss besteht (siehe
Abschnitt 3).

Um die Rutsch-und Stolpergefahr zu verhindern darf nur geeignetes Schuhwerk stets
getragen werden, welches die FuBkosmetik fest umschlief3t.

Achten Sie darauf, Ihre Finger nicht einzuklemmen.
24
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3 Hauptteile
Wichtigste Bestandteile und Materialien:

« Hydraulischer Kérper mit integrierter Pyramide (Aluminium/ Edelstahl/Titan)
mit Akku (NiMH), Elektromotoren und Platine

« Trager/FuBmittelteil (Aluminium/Edelstahl )

- Fersen- & VorfuB3federn (e-Karbon)

« Schrauben zur Befestigung der Federn (Titan/Edelstahl)
- Gleitsocke (UHM PE)

FuBkosmetik (PU)

Produktiibersicht

Pyramide

Hydraulischer Korper

Tragereinheit

VorfuBfeder

Befestigungsschraube
fur die Vorfu3feder

Fersenfeder

Befestigungsschrauben
fur die Fersenfeder

FuBkosmetik -
Gleitsocke

9383185/4-0520
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4 Hauptinformationen und Warnhinweise fr den Gebrauch

Die Wartung muss vom Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Eine Wartung sollte jahrlich ausgefiihrt werden. Gemaf den Garantiebedingungen muss
der Elan alle 20 Monate von einem Fachpersonal (Blatchford) einem Kundenservice
unterzogen werden.

Hauptinformationen:
Alle Anderungen oder Einschrankungen in der Funktion dieses Produktes miissen dem
Fachpersonal unverziiglich mitgeteilt werden.
Magliche Veranderungen in der Leistung:
- eingeschrankte Beweglichkeit des FuBBes
- verringerte Unterstiitzung durch das Kndchelelement (freiere Bewegung)
+ ungewohnliche Gerdusche
Bei niedrigem Akkustand geht der Elan in den Ruhemodus Uber, schaltet die dynamische

Kontrolle aus und nutzt nur die Einstellungen fiir den Grundwiderstand. Laden Sie den Elan
so schnell wie moglich wieder auf, um den Dynamikmodus wiederherzustellen.
Das Fachpersonal muss liber Folgendes informiert werden:

« samtliche Anderungen an Kérpergewicht und/oder Mobilititsklasse

« erheblicher Verschleily oder durch ldngeres Tragen verursachte GibermaBige UV-

Verfarbung

Reinigungs- und Desinfektionshinweise:
Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflachen ein feuchtes Tuch und milde Seife —
verwenden Sie KEINE aggressiven Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser/
keine Flussigkeiten in den Anschluss der Schnittstelle (Micro D) gElangen.
Transport und Lagerung:
Der Temperaturbereich fir die Lagerung liegt zwischen -15 °C und 50 °C.
Wird der Elan verschickt, muss die Verpackung, die mit dem Produkt geliefert wird, genutzt
werden. Wenn er als ganze Prothese verschickt werden soll, sollte er sicher verstaut werden,
damit die Einheit nicht beschadigt wird.
Heben von Lasten:
Korpergewicht und Mobilitdt des Anwenders werden durch die angegebenen
Begrenzungen reguliert.
Das Heben von Lasten durch den Anwender sollte auf einer lokalen Risikoeinschdtzung
basieren.

Umwelteinfllsse:

Vermeiden Sie den Kontakt des Elan mit korrosiven A1m
Stoffen wie Wasser, Sdure und anderen Fllssigkeiten.  ¢383 J x —_—

Vermeiden Sie ebenfalls aggressive Umgebungen wie
z. B. solche mit Sand, da diese zu einen GibermaRigem
Verschleifl’ des FuBes fiihren kdnnen.

FUr den AuBenbereich geeignet

Nur zur Verwendung bei Temperaturen zwischen -15 °C und 50 °C.

9383185/4-0520
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5 Aufladen des Akkus

Bitte erklaren Sie dem Anwender die Informationen zum
Aufladen des Akkus in diesem Abschnitt.

Der Akku ist nicht vor Ort austauschbar und wird, wenn nétig,
bei der vorgesehenen Wartung ersetzt.

Lesen Sie vor der ersten Nutzung des Ladegerits
die beiliegende Bedienungsanleitung durch.

§ o . Achten Sie auf eine richtige
Wir empfehlen Ihnen, den Elan téglich zu laden; je Ausrichtung des Anschlusses,
nach Restladung kann dies zu bis 2 Stunden dauern. bevor Sie diesen an den
Bei einem leeren oder vollstiandig entladenenAkku Ladeanschluss anschliefSen.

kann dies langer dauern.
Legen Sie den Ful3 auf eine ebene Flache und E‘@ /

nutzen Sie das Aufladekabel fiir den Akku, um

das Akkuladegerat mit dem Anschluss im oberen C o
Bereich des Elan zu verbinden. E‘ U ‘\ 6 x

Prifen Sie die Anzeige auf dem Ladegerat, um
sicherzustellen, dass der Ladevorgang korrekt
begonnen wurde.

LED Ladezustand
Gelb Initialisierungsstatus/Kein Akku
Orange Schnellladung
Griin/Gelb Ladung wird aufrechterhalten/
Erhaltungsladung
Griin Voll geladen
Orange/ Griin Fehler

Es dauert einige Sekunden bis sich der Elan zuriicksetzt, wenn das Ladegerat nicht
angeschlossen ist. Die LED leuchtet einmal blau auf, um eine korrekte Inbetriebnahme
zu bestatigen.

& 1. Laden Sie den Elan nur mit dem dafiir vorgesehenen Ladegerit auf.
Benutzen Sie dieses Ladegerat nicht fiir andere technische Gerate.

A 2. Das Ladegerit kann bei 50/60 Hz mit einer Steckdose von 100 Volt bis 240 Volt
Wechselspannung betrieben werden.

A 3. SchlieBen Sie das Ladegerit nie an den Elan an, wiahrend Sie die Prothese tragen.

A 4. Wahrend des Aufladens wird dem Steuerungssystem des Knochelgelenks keine
Energie zugefiihrt.

& 5. Die Oberflache des Kndchelgelenks kann wahrend des Ladevorgangs warm werden,
darf sich aber nie zu sehr erhitzen. Das Ladegerat sollte keinen ungewdhnlichen
Geruch absondern. Trennen Sie es in diesem Fall sofort von der Stromversorgung und
kontaktieren Sie Ihr Fachpersonal.

9383185/4-0520
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& 6. Legen Sie die Prothese nicht wieder an, bevor Sie das Ladegerdt abgetrennt haben.

& 7. Laden Sie den Elan FuB vollstéandig auf, wenn Sie ihn fiir langere Zeit nicht benutzt

haben.

& 8. Achten Sie darauf, dass die Anschlussabdeckung nach der Ladung wieder angebracht

wird.

& 9. Beider Ladung eines leeren Akkus kehrt das Ladegerat moglicherweise als

VorsichtsmaBnahme wieder zur Erhaltungsladung zuriick, um den Akku nicht zu
beschadigen.

Anzeige der Akkuladung

Um den Ladezustand des Akkus zu
prifen, neigen Sie den FuB3 senkrecht

nach unten und halten Sie ihn so fir

4 Sekunden still. Die LED am hinteren
Teil des Elan leuchtet ein- bis dreimal
blau (siehe Tabelle) auf, und blinkt

dann wiederholt, um den Ladezustand <—
anzuzeigen. Neigen Sie den Ful8 erneut,
um den Ladezustand nochmals zu priifen.

LED Akkuladung Nach der Ladung des
3x Aufleuchten voll Elan leuchtet die LED
moglicherweise zwei- oder
2x Aufleuchten hoch dreimal auf, je nach Ladezeit,
1x Aufleuchten niedrig Alter und Zustand des Akkus.

Statusanzeige des Elan

1

Einmaliges Aufleuchten

Wenn das Ladegerat abgetrennt wird, leuchtet die LED einmal auf, um anzuzeigen,
dass die Inbetriebnahme richtig ausgefiihrt wurde.

Stetiges Aufleuchten

Wenn die LED kontinuierlich aufleuchtet, nachdem das Ladegerat abgetrennt
wurde, kann dies darauf hindeuten, dass ein Fehler erkannt wurde. Um den Elan
zurlickzusetzen, schlieBen Sie das Ladegerat wieder an und trennen Sie es dann.
Der Elan sollte einmal aufleuchten, um anzuzeigen, dass die Inbetriebnahme richtig
ausgeflihrt wurde. Lasst sich der Elan nicht zuriicksetzen, wenden Sie sich bitte an
Ihr Fachpersonal.

Abwechselnd langes und kurzes Aufleuchten

Zeigt an, dass der Akku abgeschalten wurde; wenden Sie sich an lhr Fachpersonal,
wenn dies kurz nach einer ausreichenden Aufladung geschehen ist, da der Akku
moglicherweise gewartet werden muss.
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6 Technische Daten

Betriebstemperatur und -bereich: -15°Cto 50°C
Gewicht der Komponenten [Gréf3e 26N]: 1,2kg
Mobilitatsklassen: 3
Maximales Korpergewicht: 125kg *
Proximale Adaption: Pyramide (Blatchford)
Bewegungsbereich des hydraulischen 6 grad plantarflexion bis
Knochelgelenkes : 3 grad dorsaflexion

(zusatzliche Bewegungsbereiche durch Fersen-
und Vorful3federn ausgenommen)

Bauhohe: [GréBen 22-26] 170 mm
[siehe Diagramm unten] [GréBen 27-30] 175 mm
Akku:
Akku-Typ: wiederaufladbar
Betriebsdauer: unterschiedlich, bei voller Ladung

mindestens 24 Stunden. Laden Sie
den Akku taglich auf.

Akkuladegerat:

Ladezeit bis zur vollstandigen 2 Stunden

Ladung:

Eingangsspannung 100V to 240V AC

Frequenz 50 to 60Hz
Aufbauhoéhe: * fur ein Korpergewicht von 125 kg bis

150 kg wenden Sie sich bitte an lhr
Blatchford-Fachpersonal.

GroBen |A B
22-26 170mm 65mm
27-28 70mm
175mm
A 29-30 75mm

9383185/4-0520
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Haftung

Der Hersteller weist darauf hin, dass das Produkt nur unter den angegebenen Bedingungen

und fiir genannte Verwendungszwecke benutzt werden darf. Das Produkt muss entsprechend
der mit dem Produkt gelieferten Gebrauchsanweisung gewartet werden. Der Hersteller haftet
nicht fir negative Folgen, die durch den Einsatz von Kombinationen mit Komponenten, die vom
Hersteller nicht autorisiert wurden, entstanden sind.

CE-Konformitat

Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (iber
Medizinprodukte. Dieses Produkt wurde entsprechend der Klassifikationskriterien, die in
Anhang VIl der Verordnung aufgefiihrt werden, als Prothese der Klasse | eingestuft. Die EU-
Konformitatserklarung ist hier erhéltlich: www.blatchford.co.uk

M D Medizinprodukt qﬂ‘) Einzelner Patient — mehrfach anwendbar
p .

Garantie

Die Garantie fiir den Elan betrdgt 36 Monate, fiir die FuBkosmetik 12 Monate und fir die
Gleitsocke 3 Monate.

Die aktuelle und vollstandige Garantieerklarung finden Sie auf der Website von Blatchford.

Alle 20 Monate muss eine geplante Wartung durchgefiihrt werden, damit die Garantie bestehen
bleibt.

Flr eine erweiterte Garantie wenden Sie sich bitte an das Fachpersonal.
Der Anwender muss darliber informiert werden, dass Garantien,

Betriebsgenehmigungen und ausnahmen unwirksam werden, wenn Anderungen oder
Modifikationen vorgenommen werden, die nicht ausdrticklich genehmigt wurden.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des FCC Teil 15.
Die Nutzung ist an die folgenden drei Bedingungen gekniipft
1 Das Gerat darf keine ernsthaften Stérungen bei anderen Gerdten verursachen.

2 Das Gerdt muss jede empfangene Stérung zulassen, einschlieBlich Stérungen, die
unerwiinschte Funktionen auslésen.

3 Esenthalt das zugelassene Bluetooth®-Modul FCC ID: T9J-RN41-1

Die Meldung ernsthafter Vorfélle

Im unwahrscheinlichen Fall, dass es bei der Nutzung dieser Prothese zu einem ernsthaften Vorfall
kommt, muss dieser dem Hersteller und der jeweilig vor Ort zustandigen Behorde mitgeteilt
werden.

Umweltaspekte

Dieses Symbol weist daraufhin, dass das Produkt elektrische/elektronische
Komponenten und/oder Batterien beinhaltet, die nach Ablauf der Lebensdauer nicht
als Restabfall entsorgt oder verbrannt werden diirfen.

Nach Ablauf der Lebensdauer missen alle elektrische/elektronische Komponenten
EEEm Und/oder Batterien und alle iibrigen Komponenten gemaR der lokalen
Abfallentsorgungsbestimmungen entsorgt werden.

Blatchford bietet einen Riicknahmeservice an, um die Umwelt und Gesundheit vor

unkontrollierter Abfallentsorgung zu schiitzen. Kontaktieren Sie hierzu bitte den Customer
Service.

9383185/4-0520
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Registrierte Adresse des Herstellers
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Markenzeichen
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth® SIG

Elan und Blatchford sind eingetragene Marken von Blatchford Products Limited.
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1 Descrizione e impieghi previsti IT

Si raccomanda di attenersi alle presenti istruzioni

Applicazione
Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in protesi per amputazioni di arto
inferiore.
Destinato a un unico paziente.
Elan e un dispositivo biomimetico piede-caviglia con controllo della flessione dorsale e
plantare gestito da microprocessore. E progettato per adattarsi dinamicamente (tramite
valvole motorizzate), garantendo un supporto quando ci si trova a camminare su superfici di
diverso tipo e/o a diverse andature. Offre inoltre un piu alto livello di sicurezza e confidenza
durante la deambulazione e per il mantenimento della posizione eretta.
Caratteristiche

« Laresistenza di ammortizzazione dinamica migliora le caratteristiche dell'andatura,

garantendo una camminata piu sicura

« Laresistenza viene gestita mediante microprocessore in tempo reale

- Il software Elan si adatta alle caratteristiche dell’andatura del paziente

- Modalita supporto in posizione eretta

- Il dispositivo consente di ridurre la pressione sull'interfaccia dell'invasatura

« Linterfaccia PC viene impostata mediante collegamento Bluetooth® e comunicazione
diretta

« Il dispositivo € alimentato tramite una batteria ricaricabile integrata

Il presente dispositivo si auto-allinea entro un certo limite su vari terreni e in caso di
sostituzione della calzatura. Consente di migliorare l'oscillazione posturale, il mantenimento
dell'equilibrio e la simmetria di carico tra gli arti, allentando le pressioni anomale sull'interfaccia
dell'invasatura.

Indicatore di
stato della
batteria

Caricabatterie
e interfaccia
connessione

Connettore
Coperchio

9383185/4-0520
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2 |

/1.
A 2.
/A 3.

/\ 4.
/\ 5.
/\ 6.
/N 7.

/A 8.
/A 9.

nformazioni di sicurezza

Il simbolo di attenzione indica le informazioni sulla sicurezza che devono essere
seguite con particolare attenzione.
Eventuali variazioni nella funzionalita del movimento della caviglia, per esempio un
movimento limitato o non fluido, devono essere immediatamente riferite al fornitore.
Utilizzare sempre il corrimano quando si scendono le scale ed in qualsiasi circostanza,
se disponibile.
Qualsiasi variazione eccessiva nell’altezza del tallone a seguito della
programmazione ha un effetto sfavorevole sulla funzionalita della caviglia e deve
essere immediatamente riferita al fornitore affinché possa essere effettuata la
riprogrammazione e la calibrazione.
A seguito di un uso prolungato, la struttura della caviglia puo risultare molto calda al
tatto.
Evitare forti campi magnetici, fonti di interferenza elettrica, ambienti con presenza di
liquidi e/o polveri.
Evitare I'esposizione a calore e/o freddo molto intensi.
I componenti elettronici sono assicurati a tenuta stagna. Il dispositivo Elan non e
comunque destinato all’'uso sott’acqua o quale protesi per doccia. Se la caviglia entra
in contatto con I'acqua, asciugarla immediatamente.
Accertarsi che nel connettore del cavo di carica/interfaccia non penetri acqua.

Elan non e destinato a sport estremi, corsa o ciclismo, sport invernali o su ghiaccio,

paziente. Adatto per andare in bicicletta (no ciclismo).

A 10. Contattare il fornitore se il dispositivo Elan deve essere utilizzato in abbinamento a

pacemaker o altro dispositivo medico elettronico.

A 11. Eventuali interventi di assemblaggio, programmazione e riparazione del dispositivo

Elan devono essere effettuati esclusivamente da tecnici ortopedici adeguatamente
qualificati e certificati da Blatchford.

A 12. ll paziente non deve regolare o modificare I'impostazione del dispositivo Elan.
A 13. Al paziente deve essere consigliato di rivolgersi al tecnico ortopedico se le sue

condizioni dovessero subire variazioni.

& 14. ll dispositivo Elan rileva la posizione eretta e la deambulazione in pendenza a diverse

andature su un terreno normale. | movimenti non identificati, quali tapis roulant e
tappeti mobili, possono causare un comportamento inaspettato della caviglia.

& 15. Non collegare mai il caricabatterie al dispositivo Elan quando si indossa I'arto.
& 16. Caricare le batterie del dispositivo Elan utilizzando solo il caricabatterie in dotazione

con il prodotto.

Non utilizzare questo caricabatterie per altri dispositivi. Assicurarsi che il coperchio
per il connettore della porta di carica venga correttamente riapplicato dopo aver
caricato il dispositivo; sostituirlo se danneggiato.

A 17. Accertarsi di utilizzare solo veicoli appositamente predisposti per la guida. Tutti i

soggetti sono tenuti a rispettare le norme in materia stradale quando utilizzano
veicoli a motore.

& 18. Assicurarsi che il cavo di carica e il dongle Bluetooth siano correttamente allineati

prima del collegamento e che sia assicurato un accesso adeguato alla porta di carica
(vedere la Sezione 3).

A 19. Per minimizzare il rischio di scivolare o di inciampare, si raccomanda di utilizzare

sempre calzature adeguate che racchiudano in maniera sicura il piede protesico.

& 20. Prestare sempre attenzione agli eventuali rischi di intrappolamento delle dita.

9383185/4-0520
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3 Struttura

Componenti principali:

« Gruppo corpo idraulico compresa la piramide (alluminio/ acciaio inossidabile/
titanio)
integra batterie (NiMH), motori elettrici e scheda elettronica

+ Gruppo supporto (alluminio/acciaio inossidabile)

« Lamine tallone e avampiede (e-Carbon)

- Viti di fissaggio delle lamine (titanio/acciaio inossidabile)
- Calza di scorrimento (UHM PE)

- Rivestimento del piede (PU)

Identificazione dei componenti )
Pyramide

Gruppo corpo
idraulico

Gruppo
supporto

Lamina
anteriore

Vite della
lamina

Lamina N\

del tallone Viti della
lamina del
tallone

Rivestimento
- Calza di

del piede o &
rivestimento
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4 Punti essenziali e precauzioni per |'uso

La manutenzione deve essere eseguita da personale competente.

Si raccomanda di effettuare la manutenzione una volta all'anno e di provvedere alla
necessaria assistenza preventiva ogni 20 mesi quale condizione per l'applicabilita della
garanzia.

Punti essenziali:

Occorre segnalare eventuali variazioni delle prestazioni del presente dispositivo al
tecnico ortopedico

Le variazioni delle prestazioni possono comprendere:

« Aumento della rigidita della caviglia
« Minore supporto della caviglia (movimento piu libero)
+ Qualsiasi rumore insolito

In caso di bassi livelli della batteria, il dispositivo Elan entra in modalita Sleep, disattiva
il controllo dinamico e utilizza solo le impostazioni di base della resistenza. Per
ripristinare la modalita dinamica, caricare le batterie del dispositivo Elan non appena
possibile.

Informare il tecnico ortopedico anche in caso di:

« Cambiamenti riguardanti il peso e/o il livello di attivita.

« Una notevole usura o un'eccessiva decolorazione dovuta ad una prolungata

esposizione ai raggi UV.

Pulizia:
Pulire le superfici esterne con un panno umido e detergente neutro, NON utilizzare
detergenti aggressivi. Accertarsi che il connettore dellinterfaccia (Micro D) non entri in
contatto con acqua/liquidi.

Trasporto e immagazzinaggio:
Utilizzare esclusivamente a temperature comprese tra-15°C e 50°C.

Se Elan é stato spedito, occorre utilizzare I'imballaggio originale dell'unita. Se &
integrato in una protesi, deve essere conservato adottando le necessarie precauzioni di
sicurezza per evitare danni all'unita.

Sollevamento carichi:
Il peso e I'attivita dei pazienti sono regolati dai limiti dichiarati.

Il peso trasportato dal paziente deve basarsi sulla valutazione del rischio specifico.

Ambiente:

Evitare I'esposizione di Elan a elementi corrosivi, Q r‘g AN 1m
quali acqua, acidi e altri liquidi. Evitare inoltre X J it x ==
ambienti abrasivi come ad esempio quelli

contenenti sabbia, poiché favoriscono l'usura

prematura.

Utilizzare esclusivamente a temperature comprese tra-15°C e 50°C.

Adatto all'utilizzo in ambiente esterno

9383185/4-0520
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5 Caricamento della batteria

batteria contenute nella presente sezione.

necessario in fase di manutenzione.

Fornire al paziente le informazioni relative al caricamento della

Le batterie non sono sostituibili sul posto e verranno sostituite se

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta,
leggere le istruzioni per I'uso in dotazione coniil
caricabatterie.

Si raccomanda di caricare il dispositivo Elan
quotidianamente. Effettuare una carica completa puo
richiedere 2 ore, a seconda della carica residua. Nel caso la
batteria sia esaurita o scarica, il tempo richiesto puo essere
maggiore.

Posizionare I'arto su una superficie piana e utilizzare
I'adattatore per collegare il caricabatterie alla presa nella
parte superiore del corpo del dispositivo Elan.

Fare riferimento alla spia sul caricatore per accertarsi che la
procedura di carica sia stata avviata correttamente:

A\

Prima del collegamento alla
porta di carica, assicurarsi
che l'allineamento del
connettore sia corretto

ifas-€v
O ex

LED Stato della carica

Giallo Stato inizializzazione/assenza
della batteria

Arancione Carica rapida

Verde/Giallo Mantenimento/carica di
compensazione

Verde Caricamento completo

Arancione/Verde Errore

Il ripristino del dispositivo Elan puo richiedere diversi secondi se il caricabatterie &
scollegato; successivamente un lampeggio singolo del LED con luce blu conferma

|'avviamento corretto.

con il prodotto.

Non utilizzare questo caricabatterie per altri dispositivi.

da 100V e 240V AC, 50/60 Hz.

Il caricabatterie puo essere utilizzato con presa elettrica

Caricare le batterie del dispositivo Elan utilizzando solo il caricabatterie in dotazione

Non collegare mai il caricabatterie al dispositivo Elan quando si indossa I'arto.
In fase di carica il sistema di controllo della caviglia non viene alimentato.
La parte anteriore della caviglia puo surriscaldarsi in fase di carica ma non deve

mai risultare bollente al tatto. Non devono essere presenti odori anomali. In caso
contrario scollegare immediatamente I'alimentazione e contattare il fornitore.

37

Non rimontare I'arto prima di aver scollegato il caricabatterie.
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& 7. Ricaricare sempre il dispositivo Elan prima dell’'uso se non é stato utilizzato per un
periodo di tempo prolungato.

& 8. Assicurarsi che, dopo aver caricato il dispositivo, il coperchio del connettore venga
riapplicato

& 9. Quando si ricarica una batteria completamente scarica, il caricabatterie puo passare
alla carica di compensazione quale misura protettiva per prevenire eventuali danni
alla batteria.

Indicazione caricamento/stato batteria

Per verificare lo stato di carica della
batteria rovesciare il piede verso il basso
in verticale e tenerlo fermo per 4 secondi.
Il LED sul lato posteriore del dispositivo
Elan lampeggia con luce bluda1a3
volte (vedere la tabella) a indicare lo
stato di carica, quindi ripete la sequenza.
Rovesciare di nuovo il piede per verificare
ancora lo stato della batteria.

LED Carica della batteria Dopo il caricamento del
3 lampeggi Massima dispositivo Elan, il LED puo
lampeggiare 2 0 3 volte a
2 lampeggi Alta seconda del tempo di carica,
1 lampeggio Bassa dell'eta e delle condizioni della

batteria.

Indicazione dello stato del dispositivo Elan

1) Lampeggio singolo
Quando il caricabatterie & scollegato, il LED lampeggia una volta a indicare il corretto
avviamento.

2) Lampeggio continuo
Se, dopo la disconnessione, il LED lampeggia continuamente, puod essere presente
un errore. Per reimpostare il dispositivo Elan, ricollegare e scollegare il caricabatterie,
il dispositivo Elan dovrebbe lampeggiare una volta a indicare l'avviamento corretto.
Se il dispositivo Elan non viene reimpostato, contattare il proprio fornitore.

3) Lampeggio corto-lungo alternato
Indica lo spegnimento della batteria; se questa indicazione compare
immediatamente dopo un periodo di carica adeguato, contattare il proprio fornitore,
puo essere necessario un intervento di manutenzione alla batteria.

9383185/4-0520
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6 Datitecnici

Intervallo di temperatura
operativa e di immagazzinaggio:

Peso del componente [Misura 26N]:

Livello di attivita raccomandato:

Peso massimo del paziente:

Collegamento prossimale
allineamento:

Campo del movimento idraulico della

-15°Ca50°C

1,2 kg
3

125 kg*
Piramide maschio (Blatchford)

flessione da 6° plantare

caviglia a 3°dorsal
(esclude campo aggiuntivo di movimento
fornito da lamine tallone e avampiede)
Altezza di carico: [Misure 22-26] 170 mm
[vedi schema seguente] [Misure 27-30] 175 mm
Batteria:

Tipo di batteria: ricaricabile ricaricabile

Durata della batteria

Caricabatterie

Tempo necessario per la carica
completa

Tensione in entrata
Frequenza

Variabile, ma almeno 24 ore da
carica completa.
Caricare quotidianamente

2 horas

Da 100V a 240V AC
da 50 a 60Hz

Lunghezza corretta

Y

*in caso di pesi superiori ai 125 kg
e fino a 150 kg contattare il proprio
rappresentante Blatchford.

Misure A B

22-26 170mm 65 mm

27-28 70mm
175mm

29-30 75mm

39
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Responsabilita

Il produttore raccomanda I'utilizzo del dispositivo esclusivamente nelle condizioni specificate e
per gli impieghi previsti. Il dispositivo deve essere sottoposto a manutenzione conformemente
alle istruzioni per I'uso fornite con il dispositivo stesso. Il produttore non e responsabile di risultati
avversi derivanti dall'uso combinato con componenti non autorizzati dal produttore.

Conformita CE

Il presente prodotto soddisfa i criteri previsti dal Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai
dispositivi medici. Il presente prodotto € stato classificato come dispositivo di classe | in
base ai criteri di classificazione delineati nell’Allegato VIl del regolamento. Il certificato
della dichiarazione di conformita UE & disponibile presso il seguente indirizzo web:
www.blatchford.co.uk

M D Dispositivo medico T ) Singolo paziente - uso multiplo
N

Garanzia

Il dispositivo Elan e garantito per — 36 mesi — rivestimento del piede 12 mesi - calza di
rivestimento 3 mesi.

Consultare sul sito Web Blatchford la dichiarazione di garanzia completa vigente.

Ai fini dell’applicazione della garanzia & essenziale avere effettuato la manutenzione preventiva
con la cadenza prevista di 20 mesi.

Per una proroga della garanzia contattare I'assistenza.

Il paziente deve essere informato che eventuali variazioni o modifiche non espressamente
approvate possono comportare I'annullamento della garanzia e il decadimento delle licenze
operative e delle esenzioni.

| dispositivo & conforme alla parte 15 delle regole FCC.
Il funzionamento e condizionato dalle tre seguenti circostanze:
1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.

2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le interferenze che
possono causare un funzionamento indesiderato.

3) Contiene il modulo preapprovato Bluetooth® FCC ID: T9J-RN41-1

Segnalazione di incidenti gravi

Nell'improbabile eventualita che si verifichi un grave incidente dovuto al presente dispositivo,
questo deve essere segnalato al produttore e alle autorita nazionali competenti.

Indicazioni ambientali

Questo simbolo indica che il prodotto contiene componenti elettrici/elettronico e/o
batterie che non devono essere smaltite come rifiuto generico o essere bruciate al
termine del ciclo di vita del prodotto.

I Al termine del ciclo di vita del prodotto, tutti i component elettrici/elettronici e/o
le batterie devono essere riciclati o smaltiti secondo la normativa RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). La parte residua deve essere riciclato, dove possibile,
seguendo le normative locali sui rifiuti.

Per prevenire danni potenziali al'ambiente o alla salute umana dovuti ad uno smaltimento dei
rifiuti non conforme, Blatchford fornisce un servizio di recupero dei rifiuti. Si prega di contattare il
servizio clienti per maggiori inforazioni.

9383185/4-0520
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Indirizzo registrato dal produttore
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Riconoscimento dei marchi
Bluetooth® & il marchio commerciale registrato di Bluetooth® SIG

Elan e Blatchford sono marchi commerciali di Blatchford Products Limited.

41
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1

Descripcion y finalidad prevista

Conserve estas instrucciones

Aplicacién
Este dispositivo se utiliza exclusivamente como una parte mas en las protesis de miembro
inferior.

Disefado para ser utilizado por un Gnico usuario.

El Elan es un sistema de pie y tobillo biomimético con flexion plantar y dorsiflexién controladas
por microprocesador. Estd disefiado para adaptarse de manera dinamica (mediante valvulas
motorizadas) para proporcionar asistencia a la hora de caminar sobre una variedad de
superficies, al cambiar la velocidad de la marcha y proporcionar mayor seguridad al caminar y
en la fase apoyo.

Caracteristicas

La resistencia dinamica de amortiguacién pretende mejorar las caracteristicas de la
marcha permitiendo caminar con mayor seguridad.

Control de la resistencia en tiempo real mediante microprocesador

El software de Elan se adapta a las caracteristicas individuales de la marcha del usuario.
Modo soporte en fase de apoyo

Disefado para reducir el impacto sobre la superficie de contacto del encaje.

Configuracién mediante una interfaz para PC con enlace Bluetooth® y comunicaciones
directas

La energia se suministra mediante una bateria recargable integrada.

Este dispositivo proporciona auto alineaciéon limitada de la prétesis sobre terreno variado
y tras un cambio de calzado. Esta disefiado para mejorar el balanceo postural, equilibrar la
estabilidad y la simetria de carga entre las extremidades y, a la vez, aliviar la presién del encaje.

indicador
estado de
bateria

Conexion del
cargador
e interfaz

Cubierta
del
conector
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2 Informacion de seqguridad

El simbolo de precaucién resalta la informacién de seguridad que debe respetarse
meticulosamente.

A\ 1.
A 2.
A\ 3.

A 4.
/\ 5.

/\ 6.
A\ 7.

A\ 8.
A\ o.

/\ 10.
A\ 11.

A\ 12.
A\ 13.

A\ 14.

/\ 15.
/\ 16.

I\ 17.
A\ 18.

/\ 19.
A\ 20.

Informe a su proveedor inmediatamente acerca de cualquier cambio en el movimiento
del tobillo; por ejemplo, si el movimiento es restringido o si le falta suavidad.

Siempre que tenga la oportunidad, sujétese de una barandilla; utilice la barandilla en
todo momento cuando baje escaleras.

Todo cambio excesivo en la altura del tacén posterior a la programacion del
dispositivo afectara negativamente a la funcién del tobillo y deberia ser notificada
inmediatamente a su proveedor para que lleve a cabo una reprogramaciéon y
calibracién.

Tras un uso prolongado, puede que la carcasa del tobillo se note caliente.

Evite los campos magnéticos fuertes, las fuentes de interferencia eléctricay las
atmésferas que contengan liquidos y/o polvos.

Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas.

Los componentes electrénicos se encuentran en un compartimento sellado que
proporciona estanquidad al agua. Sin embargo, el Elan no esta disefiado para
ser utilizado dentro del agua o como prétesis para la ducha. Si el tobillo entra en
contacto con el agua, séquelo inmediatamente con un pano.

Asegurese de que no entre agua en la interfaz/el conector del cable cargador.

El Elan no es adecuada para deportes extremos, correr o ciclismo de competicion,
deportes de hielo o nieve, pendientes y pasos extremos. Si se realizan dichas
actividades, se haran bajo la responsabilidad exclusiva del usuario. El paseo en
bicicleta si es adecuado.

Si desea utilizar el Elan en conjuncién con un marcapasos o con cualquier otro
dispositivo médico electrénico, consultelo con su proveedor.

El montaje, la programacion y la reparacion del Elan solamente podran llevarlos a
cabo técnicos ortopédicos adecuadamente cualificados y certificados por Blatchford.

El usuario no debe modificar ni manipular el ajuste del Elan.

Debe aconsejar al usuario para que se ponga en contacto con su técnico ortopédico si
su estado de salud cambia.

El Elan detecta cuando el usuario esta quieto o camina en cuestas ascendentes y
descendentes y cuando camina a diferentes velocidades sobre un suelo normal. Los
movimientos no identificados como las cintas rodantes o transportadoras pueden
provocar que el tobillo se comporte de forma inesperada.

No conecte nunca el cargador al Elan antes de haberse retirado la protesis.

Cargue la bateria del Elan utilizando solamente el cargador suministrado con el
producto. No utilice este cargador para cargar ningun otro aparato. Después de
la carga, asegurese de que la cubierta del conector de puerto de carga se vuelve a
colocar correctamente, remplacela si esta danada.

Asegurese de que el usuario de este dispositivo conduzca solamente vehiculos
adecuadamente adaptados. Es obligatorio respetar la normativa de circulacion
pertinente cuando se conduce un vehiculo motorizado.

Asegurese de que el cable de carga y el adaptador bluetooth estén alineados
correctamente antes de la conexion y de que se proporcione el acceso adecuado al
puerto de carga (véase la seccion 3).

Para minimizar el riesgo de resbalar y tropezar, se debe usar calzado apropiado que
se ajuste de manera segura en todo momento a la funda cosmética del pie.

Sea consciente en todo momento del peligro de que los dedos queden atgapados. ;5o
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3 Composicion
Componentes principales:

« Conjunto del cuerpo hidraulico incluyendo la pirdmide (aluminio / acero
inoxidable/titanio
incluye baterias (NiMH), motores eléctricos y PCB

« Conjunto de portadoras (aluminio / acero inoxidable)

« Ballestas de pie y del talén (e-Carbono)

« Tornillos de fijacion de las ballestas (titanio/acero inoxidable)
. Calcetin deslizante (UHM PE)

- Carcasa del pie (poliuretano)

Identificacion de componentes: N
Piramide

Conjunto del
cuerpo hidraulico

Conjunto de
portadoras

Ballesta de la puntera

Tornillo para
la ballesta del pie

Ballesta para
el talon

Tornillos de
la ballesta
para el talon

Cosmética -
Calcetin

45
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4 Puntos clave y precauciones de uso

El mantenimiento debe llevarlo a cabo personal competente.

Se recomienda realizar el mantenimiento anualmente y el servicio como condicién de
la garantia cada 20 meses.

Puntos clave:

Debe informar a su técnico protésico acerca de cualquier cambio en el rendimiento de
este dispositivo.

Entre los cambios en el rendimiento del dispositivo puede haber los siguientes:

« Aumento de la rigidez del tobillo
+ Reduccion de la sujecion del tobillo (movimiento mas libre)
« Cualquier ruido inusual

Con niveles bajos de energia en la bateria el Elan pasard a modo de suspension,
desconectard el control dindmico y utilizara exclusivamente los ajustes de resistencia
basicos. Cargue las baterias del Elan tan pronto como le sea posible para restaurar el
modo dindmico.

También se debera comunicar al técnico lo siguiente:

« cualquier cambio en el peso corporal y/o nivel de actividad.
- desgaste significativo o decoloracion excesiva debida a la exposicion por un largo
periodo a los rayos UVA.

Limpieza:
Utilice un paino hiumedo y jabdn suave para limpiar las superficies exteriores. NO utilice
productos de limpieza agresivos. Asegurese de que no entran ni agua ni liquidos en el
conector de la interfaz (Micro D).
Transporte y almacenamiento:
Rango de temperatura de almacenamiento entre -15°Cy 50°C.
Si se envia el Elan, debera emplearse el embalaje suministrado con la unidad. Si va
integrado con una prétesis debe almacenarse de manera segura para no danar la
unidad.

Levantamiento de cargas:
El peso y la actividad del usuario se rigen por los limites indicados.

Las cargas que el usuario puede levantar dependeran de una evaluacién de riesgo
local.

Entorno: Q r\g Anim
Evite exponer el Elan a elementos corrosivos como 44,4, J i x ——— x
agua, acidos y otros liquidos. Evite también los

ambientes abrasivos, como los que contengan
arena, por ejemplo, puesto que podrian provocar un desgaste prematuro.

Para uso exclusivo entre -15°Cy 50°C.

Adecuado para uso en exteriores

9383185/4-0520
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5 Carga de la bateria

@ Le rogamos que comunique al usuario la informacion sobre la
carga de esta seccion.
La bateria no puede ser sustituida por el usuario y se sustituira
cuando se considere oportuno durante una revision.

Antes de utilizarlo por primera vez, lea las
instrucciones de uso provistas con el cargador.

o Asegurese de que haya
Recomendamos cargar el Elan a diario; tarda unas una alineacion correcta del

2 horas en cargarse totalmente, dependiendo de la conector antes de la conexién
carga residual. Una bateria gastada o agotada puede & al puerto de carga

tardar mas tiempo en cargarse.
Coloque la extremidad en posicién horizontal sobre E‘E m 6
una superficie plana y utilice el adaptador del cable
cargador para conectar el cargador al encaje situado

! 0 €«X
en la parte superior del cuerpo del Elan.
Utilice la luz indicadora del cargador para confirmar
que la carga ha comenzado correctamente:

LED Estado de carga
Amarillo Estado de inicializacién/sin bateria
Naranja Carga rapida
Verde/Amarillo Mantenimiento/Carga de
mantenimiento
Verde Carga completa
Naranja/Verde Error

El Elan tardard varios segundos en restablecerse cuando se desconecte el cargador y un

Unico parpadeo azul del LED sera la confirmacién de que se ha producido un arranque

correcto.

A 1. Cargue la bateria del Elan utilizando solamente el cargador suministrado con el
producto.
No utilice este cargador para cargar ninguin otro aparato.

A 2. Elcargador de la bateria puede utilizarse con una toma de corriente de entre 100V'y
240V CA, 50/60 Hz.

A 3. No conecte nunca el cargador al Elan antes de haberse retirado la protesis.

A 4. Durante el periodo de carga, el sistema de control del tobillo no recibe corriente.

& 5. Puede que la parte frontal del tobillo se caliente durante el periodo de carga, pero
en ningun caso deberia estar demasiado caliente para poder tocarlo. No deberian
desprenderse olores anémalos. Si se da el caso, desconecte el dispositivo de la
corriente inmediatamente y contacte a su proveedor.

938318S/4-0520
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& 6. Desconecte el cargador antes de colocarse la prétesis de nuevo.

& 7. Recargue siempre el Elan antes de utilizarlo si no lo ha utilizado durante un periodo

prolongado de tiempo.

& 8. Asegurese de volver a colocar la cubierta del conector después de la carga.

& 9. Al cargar una bateria vacia el cargador puede pasar a carga de mantenimiento como

precaucion para evitar danar la bateria.

Indicador de carga de la bateria/estado

Para comprobar el estado de carga de
la bateria, incline el pie hacia abajo

verticalmente y no lo mueva durante 4
segundos. EI LED de la parte posterior
del Elan parpadeara en azul, de 1a 3
veces (véase la tabla) y después volvera a
repetirlo para indicar el estado de carga.

Incline el pie de nuevo para repetir la
comprobacién del estado de la bateria.

; Después de cargar el Elan
LED Cargador de la bateria ¢l LED puede mostrar 2 6 3
3 parpadeos Méximo parpadeos, esto dependera del
tiempo de carga, laedad y la
2 parpadeos Alta condicién de la bateria.
1 parpadeo Baja

Indicacion del estado del Elan

1

Parpadeo Unico

Cuando se desconecta el cargador el LED parpadeara una sola vez para indicar el
arranque correcto.

Parpadeo continuo

Si el LED parpadea continuamente después de la desconexion puede indicar que
se ha detectado un error. Para restablecer el Elan, vuelva a conectar y después
desconecte el cargador, el Elan deberd parpadear una sola vez para indicar que se
ha arrancado correctamente. Si el Elan no se restablece pédngase en contacto con su
proveedor.

Parpadeos largos-cortos alternos

Indica el apagado de la bateria; si se aprecia poco después de un periodo de carga
adecuado, pédngase en contacto con su proveedor ya que puede que sea necesario
revisar la bateria.
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6 Datos técnicos

Temperatura de funcionamiento y
almacenamiento:

Peso del componente [Talla 26N]:
Nivel de actividad recomendado:
Peso maximo del usuario:
Conexién proximal:

Amplitud de movimiento del
tobillo hidraulico
(independientemente de la amplitud
de movimiento que proporcionen las
ballestas del talon y del pie)

-15°Cto 50°C

1,2 kg

3

125 kg*

Pirdmide macho (Blatchford)

6 degrees plantarflexion
to 3 degrees dorsiflexion

Altura del conjunto: [sizes 22-26] 170 mm
[Véase diagrama de mas abajo] [sizes 27-30] 175 mm
Bateria:

Tipo de bateria: Recargable

Vida de la bateria

Cargador de la bateria:

Tiempo necesario para
alcanzar la carga completa

Voltaje de entrada
Frecuencia

Variable, pero como minimo 24
horas desde la carga completa.
Cargue el dispositivo a diario.

2 horas

Entre 100V y 240V AC,
entre 50 y 60Hz

Longitud de ajuste

* para pesos superiores a 125 kg hasta
150 kg pongase en contacto con el
representante de Blatchford.

Tallas A B

22-26 170 mm 65mm

27-28 70mm
175mm

29-30 75mm
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Responsabilidad

El fabricante recomienda utilizar el dispositivo Unicamente bajo las condiciones especificadas y
para la finalidad prevista. El mantenimiento del dispositivo debe llevarse a cabo de acuerdo con
las instrucciones de uso suministradas con el dispositivo. El fabricante no es responsable de los
acontecimientos adversos que tengan su causa en combinaciones de componentes que él no
haya autorizado.

Declaracién de conformidad de la CE

El producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre los productos sanitarios. Este producto ha sido clasificado como un dispositivo de
Clase | de acuerdo a los criterios de clasificacion descritos en el Anexo VIl de dicho reglamento.
El certificado de declaracién de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente
direccion de Internet: www.blatchford.co.uk

L]
M D Producto sanitario qﬂ‘) Un solo paciente — uso multiple

Garantia
El Elan tiene una garantia de - 36 meses — la cosmética del pie 12 meses - el calcetin 3 meses.

Consulte la declaracion total de garantia en el sitio web de Blatchford.
Es necesario realizar una revision programada cada 20 meses, para mantener la garantia.
Para ampliar la garantia, contacte con el proveedor del servicio.

El usuario deberia saber que todo cambio o modificacién no aprobada expresamente podria
invalidar las licencias de uso y exenciones.

Este dispositivo se ajusta a lo dispuesto en la parte 15 de las normas de la FCC (la Comisién
Federal de Comunicaciones de EE.UU.).

Su utilizacién esta sujeta a las siguientes tres condiciones:

1 Que este dispositivo no cause interferencias daiinas.

2 Que este dispositivo acepte cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias
causadas por un manejo no deseado.

3 Contiene un médulo preaprobado Bluetooth® con la siguiente identificacién del FCC: T9J-
RN41-1

Comunicacion de incidentes graves
En el caso improbable de que se produzca un incidente grave en relacion con el uso de este
producto, comuniquelo al fabricante y a las autoridades nacionales que corresponda.

Aspectos medioambientales
Este simbolo indica que el producto contiene componentes eléctricos / electrénicos
y / o baterias que no deben desecharse como desecho general ni incinerarse al final
de la vida util del producto.

Al final de la vida util del producto, todos los componentes eléctricos / electrénicos y
/ o baterias deben reciclarse o desecharse de acuerdo con la normativa vigente para

el manejo de RAEE (Residuos de equipos eléctricos y electrénicos) o regulaciones
locales equivalentes. El resto del producto también se debe reciclar siempre que sea posible de
acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje de desechos.

Para ayudar a prevenir dainos potenciales al medio ambiente o la salud humana debido a la
eliminacién incontrolada de desechos, Blatchford ofrece un servicio de devolucion. Por favor,
pongase en contacto con Atencién al cliente para mas detalles.
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Direccion registrada del fabricante
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Reconocimiento de marcas comerciales
Bluetooth® es la marca comercial registrada de Bluetooth® SIG

Echelon y Blatchford son marcas registradas de Blatchford Products Limited.
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1

Beskrivelse og tiltenkt formal m

Ta vare pa disse instruksjonene.

Anvendelse
Denne enheten skal brukes utelukkende som en del av en protese for nedre ekstremitet.

Beregnet pa én bruker.

Elan er et biomimetisk fot- og ankelsystem med mikroprosessorkontrollert dorsifleksjon
og plantarfleksjon. Den er laget for 4 tilpasses dynamisk (via motorstyrte ventiler) for d
gi assistanse ved gange pa en rekke overflater, ved forandring av ganghastighet og okte
trygghets- og sikkerhetsnivder ndr man gar og star.

Fordeler

Dynamisk dempingsmotstand forbedrer ganglaget og gjer det tryggere a ga
Mikroprosessorstyring av motstanden i sanntid

Elan-programvaren tilpasser seg den enkelte brukerens ganglag

Stdende stottemodus

Mindre slitasje pa kontakten

PC-grensesnittoppsett med Bluetooth®-kobling og direkte kommunikasjon
Strem tilfares via en innebygd, oppladbar batteripakke

Denne enheten gir begrenset selvjustering av protesen pa ulike terreng og i henhold til
fottoyet som brukes. Den forbedrer svai i ryggen og balansestabilitet og holdningens
symmetri, samtidig som den avlaster hayt trykk mot kontaktflaten.

Status/
batteriindikator

Lader- og
grensesnitt-
kobling

Koblings-
deksel
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2 Sikkerhetsinformasjon

A Forsiktighetssymbolet uthever sikkerhetsinformasjon som ma fglges naye.

A1
A 2.
A\ 3.
/A 4.
/\ 5.
/\ 6.
/A 7.

AN
A o.
/\ 10.
/\ 11,

/N 12
A\ 13.
/A 14.

/\ 15.
/\ 16.

/N 17.
A\ 18.

/\ 19.
/\ 20.

Enhver endring i ankelbevegelsen, f.eks. begrenset bevegelse eller ujevn
bevegelse, skal rapporteres til helsepersonell gyeblikkelig.

Bruk alltid gelenderet nar du gar ned trapper og overalt ellers.

Alle store endringer i haelhgyde etter programmering vil pavirke
ankelfunksjonen negativt og ma umiddelbart rapporteres til sertifisert
helsepersonell for omprogrammering og kalibrering.

Etter kontinuerlig bruk kan ankelpakningen bli varm a ta pa.

Unnga sterke magnetfelt, kilder til elektrisk interferens, vaeske- og/eller
pulverfylte atmosfzerer.

Unnga ekstrem varme og/eller kulde.

De elektroniske komponentene er forseglet for vannbestandighet. Imidlertid
ma Elan ikke brukes under vann eller som en dusjprotese. Hvis ankelprotesen
kommer i kontakt med vann, ma det terkes av umiddelbart.

Serg for at det ikke kommer vann inn i grensesnitt-/ladekabelkontakten.

Elan er ikke egnet for ekstremsport, kapplgping eller -sykling, is- og sngsport,
ekstreme bakker og berg. Alle slike aktiviteter utfgres pa brukerens egen risiko.
Fritidssykling er akseptabelt.

Kontakt helsepersonell for rad hvis Elan skal brukes med en pacemaker eller
annen elektromedisinsk enhet.

Montering, programmering og reparasjon av Elan ma kun utfgres av kvalifisert
helsepersonell, sertifisert av Blatchford.

Brukeren ma ikke justere eller tukle med Elan-oppsettet.
Brukeren bes kontakte sertifisert helsepersonell hvis tilstanden endres.

Elan kan registrere at du star og gar i oppoverbakke eller nedoverbakke og at du
gar i forskjellige hastigheter pa normal grunn. Ikke-identifiserte bevegelser, slik
som tredemoller og rulleband, kan forarsake uventet ankelbevegelse.

Koble aldri laderen til Elan mens du fremdeles bruker protesen.

Batteriene i Elan skal bare lades med laderen som falger med produktet.
lkke bruk laderen til & lade noe annet utstyr. Sikre at dekselet til
ladeporttilkoblingen er riktig satt pa plass etter lading. Erstatt den hvis den er
skadet.

Kjor bare biler som er riktig utstyrt for formalet. Folg alltid kjerereglene.
Sikre at ladekabelen og Bluetooth-sikkerhetsnokkelen er riktig rettet inn for
tilkobling, og at det er gitt ordentlig tilgang til ladeporten (Se avsnitt 3).

For & minimere risikoen for glipping, ma det alltid brukes sko som passer til
fotskallet.

Vaer oppmerksom pa klemfare til alle tider.
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3 Konstruksjon
Hoveddeler:

+ Hydraulisk enhet inkludert pyramide (aluminum / rustfritt Stl./Titan
innbefatter batterier (NiMH), elektriske motorer og PCB

« Baerer (aluminum/rustfritt stal)
+ Heel- og tafjeer (e-Carbon)

« Fjaerskruer (titan/rustfritt stal)
- Glidesokk (UHM PE)

- Fotskall (PU)

Komponentidentifikasjon
Pyramide

Hydraulisk
enhet

Baerer

Tafjeerskrue

Heelfjeer

Haelfjeerskruer

Fotskall -
Glidesokk

|
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4 Ngkkelpunkter og forholdsregler for bruk

Vedlikehold ma utfares av kvalifisert personell.

Det anbefales at vedlikehold utferes arlig og at service utfgres som en betingelse for
garantien hver 20. maned.

Nekkelpunkter:

Eventuelle endringer i enhetens ytelse ma rapporteres til sertifisert helsepersonell, evt.
ditt neermeste ortopediske verksted
Endringer i ytelsen kan inkludere:

« Pkning i ankelstivhet

- Redusert ankelstgtte (friere bevegelse)

+ Uvanlige lyder
Ved lavt batteriniva vil Elan ga i sovemodus, sla av dynamisk kontroll og bruke kun
grunnleggende motstandsinnstillinger. Lad Elan batteriene sa snart som mulig for a
gjenopprette dynamisk modus.
Det sertifiserte helsepersonellet ma ogsa informeres om falgende:

- eventuelle endringer i kroppsvekt og/eller aktivitetsniva

« betydelig slitasje eller overdreven misfarging fra langvarig eksponering mot UV
Rengjgring:
Rengjor utvendig med en fuktig klut og mild sape. IKKE bruk sterke rensemidler. Serg
for at det ikke kommer vann/vaesker inn i grensesnittkontakten (Micro D).

Transport og oppbevaring:
Oppbevares ved temperatur mellom -15 °C og 50 °C.

Hvis Elan skal forsendes, bruk emballasjen som fglger med enheten. Nar den er bygget
inn i en protese, skal den oppbevares godt sikret slik at det ikke skader enheten.

Loftelast:
Brukerens vekt og aktivitet er underlagt de angitte grensene.
Lasten som baeres av brukeren, skal veere basert pa en lokal risikovurdering.

Miljo:
Unnga a eksponere Elan for korrosive elementer o

- . o /A 1m
slik som vann, syrer og andre vaesker. Unngd ogsa XK J x ————
friksjonsmiljger, for eksempel miljger med sand, da
de kan fore til tidlig slitasje. Egﬂet for utenders bruk

Kun for bruk mellom -15 “C og 50 °C.
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5 Batterilading

Informer brukeren om ladeinstruksjonene i dette avsnittet.
Batteriene kan ikke skiftes ut i felten og ma byttes ved behov
under service.

Les brukerinstruksjonene som fglger med laderen

for forste gangs bruk.
. . Sikre riktig posisjonering for
Vi anbefaler at Elan lades daglig. Den bgr bruke 2 A koplingen far tilkobling til
timer pa a lades helt opp, avhengig av mengden
gjenveerende batteri. Et utladet eller flatt batteri kan

bruke lengre tid.
Legg protesen pa et flatt underlag og bruk E1E(- /

ladekabeladapteren til a koble laderen til sokkelen

gverst pa Elan-enheten. am
Bruk indikatorlampen pa laderen for a bekrefte at : 6 x

ladingen starter riktig:

ladeporten

LED Ladestatus
Gul Startfase / tomt for batteri
Oransje Lader raskt
Grgnn/gul Vedlikeholdslading
Grgnn Fulladet
Oransje/grgnn Feil

Elan vil bruke flere sekunder pa a nullstilles nar laderen er frakoblet, og ett enkelt blatt
blink fra LED-en vil bekrefte riktig oppstart.

& 1. Batteriene i Elan skal bare lades med laderen som falger med produktet.
Ikke bruk laderen til a lade noe annet utstyr.

& 2. Batteriladeren kan brukes med en stikkontakt med nominelle verdier mellom 100V
0g 240V vekselstrem, 50/60 Hz.

& 3. Koble aldri laderen til Elan mens du fremdeles bruker protesen.
& 4. Under lading leveres det ingen strom til ankelkontrollsystemet.

A 5. Fremsiden pa ankelprotesen kan bli varm under lading, men skal aldri veere for varm
til & ta pa. Det skal ikke vaere noe unormal lukt. | sa fall ma du med en gang koble fra
stremforsyningen og kontakte serviceleverandgren.

& 6. Ikke sla pa protesen for laderen er frakoblet.
& 7. Lad alltid Elan for bruk hvis den har statt ubrukt i lengre tid.
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& 8. Sikre at koblingsdekselet blir satt pa plass etter lading

& 9. Ved lading av et tomt batteri kan laderen ga tilbake til vedlikeholdslading, som en
forhandsregel mot a skade batteriet.

Batteriladerindikator/statusindikasjon

For & sjekke status pa batteriladingen,
vipp foten ned vertikalt og hold den rolig
i 4 sekunder. LED-en pa baksiden av Elan
vil blinke blatt 1-3 ganger (se tabell), og
deretter gjentas. Vipp foten pa nytt for a
kontrollere status pa batteriet igjen.
Merk: Denne funksjonen kan slas av og
pa, se avsnitt 14 > Alternativer.

LED Batterilader
3 blink Maksimum

2 blink Hay

1 blink Lav

Elan statusindikasjon

1

Enkelt blink

Etter Elan har blitt oppladet,
kan LED-lyset vise to eller
tre blink. Dette vil avhenge
av ladetiden, alderen og
tilstanden til batteriet.

Nar laderen er koblet fra, vil LED-en blinke en gang for a angi riktig oppstart.

Kontinuerlig blinking

Hvis LED-en blinker kontinuerlig etter frakobling, kan dette indikere at en feil har
blitt oppdaget. For a nullstille Elan, koble til pa nytt og frakoble deretter laderen.
Elan skal deretter blinke én gang for a vise riktig oppstart. Hvis Elan ikke nullstilles, ta
kontakt med tjenestetilbyderen din.

Alternativ lang-kort blinking

Angir at batteriet skrus av. Hvis dette skjer kort tid etter en tilfredstillende
ladeperiode, ta kontakt med tjenestetilbyderen din, siden service pa batteriet

kanskje er pakrevd.
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6 Tekniske data

Drifts- og oppbevaringstemperatur:

Komponentvekt [Starrelse 26N]:
Anbefalt aktivitetsniva:

Maksimal brukervekt:
Proksimal alignment-del:

Bevegelsesrekkevidde for
hydraulisk ankel

(ikke medregnet ekstra
bevegelsesrekkevidde gitt av hael- og tafjeer)

-15°Ctil 50 °C

1,2 kg
3

125 kg*
Hann-pyramide (Blatchford)

6 grader plantarfleksjon
til 3 grader dorsifleksjon

Bygghgyde: [starrelser 22-26] 170 mm
[Se diagrammet nedenfor] [starrelser 27-30] 175 mm
Batteri:

Batteritype Oppladbart

Batterilevetid

Batterilader:
Tid til fulladet

Inngangsspenning
Frekvens

Variabel, men minst 24 timer fra
fulladet. Lad daglig

2 timer

100 V til 240V vekselstream
50 til 60 Hz

Monteringslengde

*for vekt over 125 kg og opp
til 150 kg skal du kontakte en
Blatchford-representant.

Storrelser |A B

22-26 170mm 65mm

27-28 70mm
175mm

29-30 75mm
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Ansvar

Produsenten anbefaler a bruke anordningen kun under de angitte forholdene og kun
til de tiltenkte formalene. Enheten ma vedlikeholdes i henhold til instruksjonene som
folger med enheten. Produsenten er ikke ansvarlig for skadelige utfall forarsaket av
komponentkombinasjoner som ikke er godkjent av dem.

CE-samsvar

Dette produktet oppfyller kravene i EUs regelverk EU 2017/745 for medisinsk utstyr. Dette
produktet er klassifisert som en klasse I-enhet i henhold til klassifiseringsreglene beskrevet i
vedlegg VIl til forskriften. EU-erklaeringssertifikatet er tilgjengelig pa felgende Internett-adresse:
www.blatchford.co.uk

M D Medisinsk utstyr /1’. ) Kun til bruk pa én pasient - flergangsbruk
N

Garanti

Garantien for Elan varer i 36 maneder - fotskallet 12 maneder - glidesokken 3 maneder.
Ga til Blatchford-nettstedet for a se hele garantierklzeringen.

Det kreves service hver 20. maned for at garantien skal fortsette a gjelde.

Kontakt sertifisert helsepersonell for informasjon om utvidet garanti.

Brukeren ma veere klar over at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent
kan ugyldiggjere garantien, brukslisensene og fritakene.

Denne enheten oppfyller kravene i artikkel 15 av FCC-reglene.
Bruken er underlagt felgende tre betingelser:
1 Denne enheten kan ikke forarsake skadelig interferens.

2 Denne enheten ma kunne handtere enhver interferens, inkludert interferens som kan fare til
ugnsket drift.

3 Inneholder forhandsgodkjent Bluetooth®-modul, FCC-ID: T9J-RN41-1

Rapportering av alvorlige hendelser

| det usannsynlige tilfelle at det oppstar en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten,
skal den rapporteres til produsenten og din nasjonale kompetente myndighet.

Miljoaspekter

Dette symbolet indikerer at produktet inneholder elektriske / elektroniske
komponenter og / eller batterier som ikke skal kastes i vanlig avfall eller forbrennes
ved slutten av produktets levetid.

Ved slutten av produktlivet skal alle elektriske / elektroniske komponenter og / eller
B |;tterier resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende forskrifter for handtering
av WEEE (avfall elektrisk og elektronisk utstyr) eller tilsvarende lokale registreringer. PAminnelsen
om produktet skal ogsa resirkuleres der det er mulig i henhold til lokale bestemmelser om
gjenvinning av avfall.

For & forhindre potensiell skade pa miljeet eller menneskers helse fra ukontrollert
avfallshandtering, tilbyr Blatchford en tilbaketrekningstjeneste. Ta kontakt med kundeservice for
detaljer.
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Produsentens registrerte adresse
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, Storbritannia.

Varemerker
Bluetooth® er et registrert varemerke eid av Bluetooth® SIG

Echelon og Blatchford er registrert varemerke eid av Blatchford Products Limited.
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1 OnucaHve 1 NnpeaycMOTPeHHOEe HazHauyeHme

Moxanyitcta, coxpaHUTE AaHHYIO UHCTPYKLUIO.

065acTb NPUMeHeHNA

[aHHoe yCTpOVICTBO [OOJTXHO NCMNOJIb30BaTbCA NCKMOUYNTENBbHO Kak COCTaBHaA YaCTb NpoTe3a
HUXXHEN KOHEYHOCTM.

PGKOMEHﬂ,yeTCﬂ exerogHoe nposeneHne TeXO6CJ'Iy>KI/IBaHVIﬂ.

Crona dnaH 3To cucTeMa GOMETPUYECKON CTOMbI Y FAPABANYECKON LMKONOTKM C MUKPO-
npoLeccopHbIM ynpasneHnem gopcudnekcnen n nnaHtapdpnekcnen. KoHCTpyKkUma cTonbl
MMeeT AMHaMUYecKyo aganTaumio (Mpy MoMOLM NPYBOAOB KnamnaHoB), KOTopasi MOMoraeTt
nosib30BaTeNto Npu Xofbbe No pPasfiMyHbIM ONOPHbIM MOBEPXHOCTAM, XoAbbe B nepeMeHHOM
TeMne, a TakXxe yBennunBaeT ypoBeHb 6€30MacHOCTM N HAZEeXHOCTM NpU Xoabbe 1 B npoLiec-
ce ANINTENbHOTO CTOAHNA.

OcCHOBHble XapaKTepunucTnkn

* [IHaMMYEeCKMN N3MEHAEMOE COMPOTMBIIEHME YyYLIAeT XapaKTePUCTUKIN MOXOLKM, Aenas
ee npolye, 6e3onacHee 1 U3ALHEN
* MuKponpoLeccop ynpasseT CONPOTUBIIEHNEM B PEXMME PeasibHOro BPEMEHU
¢ [porpammHoe obecneyeHune CTOMbl INaH NOACTPaNBAETCA B COOTBETCTBUM C UHANBUAY-
anbHbIMU OCOBEHHOCTAMU MOXOAKYM MONb30BaTeNA
* VimeeTcA pexxmm AOMNONHUTENbHOW OMOPbI NPU CTOAHUN Ha OLHOM MecTe
* CHVXaeT HarpysKy B 0651aCTi CONpsXKeHWA rb3bl NPOTe3a U KyNbTy Nosib3oBaTesis
* [porpammHoe obecneyeHmne nA NepPCOHaNbHOIO KOMMbloTepa NO3BONAET Yepes NHTeP-
deic Bluetooth® ynpasnAtb HacTpolikamu cTonbl
e CTona UMeeT BCTPOEHHbI NOA3apAKaeMblil akKyMynaTop
JlaHHOe yCTpoliCcTBO 0becneymBaeT OrpaHNUYEeHHY0 CaMOKCTAPOBKY NPOTE3HON CUCTEMbI Ha
PasnnYHbIX ONMOPHbIX MOBEPXHOCTAX, @ TakXKe NPy CMeHe Trna obyBu. ITo HeobxoaMMo AnA
YNYULWEHUA NOCTYPasbHOro NepeHoca, yCTOMUMBOCTY U CUMMETPUYHOCTN HarpyXeHUA KO-
HEYHOCTH, a TaKXKe CHUXKEHUA U3NIMLLHEN Harpy3Ku Ha rib30BbI nHTepdeiic.

CBeToAMNOAHDBIN

VHAVKaTOp KOMM)!HVIKauw—
TeKyLero OHHbIA
COCTOAHNA 1 3aPAAHbIV
cTonbl U pazbem
3apaja

aKKymynatopa Kpblwka

OoTCeKa
C pasbemMom
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2 VIHQopmaLma no 6e3onacHOCTH

A
A\ 1.

p

A\ 4.
/\ 5.

B¢

A\ 8.
A o.

CumBonom «BHumaHme» BbigenAlnTcA HanGonee BaXKHble NpaBuna, KoTopble
AOJKHbI CO6NI0AATHCA HEYKOCHNUTENbHO.

Mpn NO6bIX N3MEHEHUAX B ABMXXEHUMN LNKONOTKN, Hanpunmep orpaHu4yeHne unu 3atTpygHeHne
nepemeLleHnA UWin He NJlaBHOM ee nepemMelleHne, nonb3oBaTtesib A0/1XKeH HeMmea/eHHO coo6wWwuTh
cBOeMYy NpoTe3ncTy n/vinn nevyawiemy Bpauy.

Mpn cnycke no nectHuue, a Takxe Besfe, rge 3STo BO3MOXHO, I/ICI'IOJ1b3yVITe OnopHble nepwuna.

Jlio6ble n3MeHeHNA BbICOTbI NOAbeMa Kabnyka nocsie 3aBeplueHNA NPOrpammnpoBaHna MoryT
OKasaTb HeraTuBHOE BNMAHMNE Ha GYHKLIMOHANbHOCTD LWUKONOTKM (Hanpumep, Npu CMeHe Tuna
06yBu), B 3TOM CJly4ae nosibsoBaTesnio Heo6XoAMMO CornacoBbiBaTb BCe NMOAO6HbIE M3MEHeHUNA
CO CBOMM MpPOTE3NCTOM W/WAM BPavoM, MOCKONbKY ANA HOPManbHOro (yHKLMOHUPOBaHUA
WMKONOTKN  MOXeT  noTpeboBaTbcA npoBefieHNe  [OMOJIHUTENIbHbIX  IOCTUPOBKH,
NporpaMMnPOBaHMNA 1 KannbpoBKu.

Mocne pnutenbHoro HenpepbIBHOro UCNOJ/ib30BaHUA KOPMNYC WMNKONOTKN MOXeT 6bITb ropauynm
Ha oLynb - 3TO HOpMaJibHO.

W36eraiiTe BO3AeCTBMA CUbHbLIX MarHUTHbIX NONEl, NICTOYHVNKOB 3N1EKTPOMarHUTHbIX N3Ty4YeHWI
1 Momex, nonagaHna BHYTPb CUCTEMbI aTMOCHEPHBIX 0CAAKOB 1 MPOUNX XKUAKOCTEN, MbINN.

W36eraiiTe upesmepHOro HarpeBa Win nepeoxnaxaeHus yCcTponcTBa.

JneKTPOHHbIEe KOMMOHEHTbl 3aluuieHbl OT nonajaHus Bnaru. OfgHako cTona JnaH He
npefHa3HayeHa ANA BCAKOrO pofAa MOTPY)KEHWIA B pasfiMyHble XUAKOCTW UKW ANA NPUHATAA
BOAHbIX npoueayp. Ecnu wmkonoTka nopBeprnacb BO3AENCTBUIO XKUAKOCTU - HeMefsieHHO
NpoTpUTE ee CyXou , YNCTOI He BOPCUCTON TKaHbIO 1 TILATeNbHO NpoCyLunTe.

Y6epnTech B TOM, UTO6bI J1t06as XKUAKOCTb He NoMajasna B pasbeMbl YCTPOWCTBA U SNeKTpUYecKme
Kabenu.

Crona dnaH He NnpefHa3HaYaeTca AnsA SKCTPEMasIbHbIX CNOPTUBHbIX 3aHATUI, 3a6€eroB, BeIOrOHOK,
COpeBHOBaHWMIA Ha KOHbKAX, JibKaX, CAHKaX, a TakXe AJiA X0AbObl N0 3KCTpeMaibHbIM HaKITOHHbIM
OMOPHbIM MOBEPXHOCTAM. B 3TOM cnyuyae BCA OTBETCTBEHHOCTb 3@ BO3MOXHble MOCNEeACTBUA
LieNIMKOM BO3/1araeTcs Ha Nnonb3oBaTensa NPoTe3Ho cuctembl. flonyckaertca nobuTtenbckas esga
Ha Benocunege.

& 10. Ecnn Bbi nnaHupyeTe ncnosb3oBatb cTony SnaH COBMECTHO C KapAnoCcTUMyNnATOPOM WU KaKnm-

A\ 11

nm6o ApyruM 3neKTPOHHbIM MeAVLMHCKAM YCTPOMCTBOM, 06A3aTeNbHO CBAXUTECH CO CBOUM
NOCTaBLMKOM ANA KOHCYNbTaLMM M YTOYHEHUS BO3MOXKHOCTM COBMECTHOW paboTbl Bawero
YCTPOWCTBA 1 CTOMbI DnaH.

. K ycTaHOBKe, HacTpoiike 1 NpPOrpaMMUPOBaHMIO CTOMbI DNaH [ONYCKaeTcA TONbKO creuuanbHo
06yuyeHHbIN 1 cepTuduumposaHHbIi B Blatchford cneunanucr, Bce onepauun nposoaATca Tonbko
B YCJIOBUAX MPOTE3HOrO NpeanpusaTis B NOMELLEHUM CcreLyanbHO OCHALEHHOM MOPYYHAMU 1
npoYnMmn Heo6XoANMbIMY YCTpOicTBamu ans 6esonacHor paboTbl.

& 12. MNMonb3oBaTenb He MMeeT NpaBa BHOCUTb W3MEHEHUA K KOHCTPYKUMIO usfenna, a TaKxKe

npousBoanTb HaCTpOI‘/’IKy N nporpamMmmMmumpoBaHue cTonbl dnaH.

A 13. Mpu M3MeHeHNN YPOBHA ABUraTeNbHON aKTMBHOCTA W/WAM Beca Mosb3oBaTensA, WM ecn

nonb3oBatesib NepeeskaeT B APYryl0 MeCTHOCTb (Hanpumep, Ha HOBOE MeCTO XKUTeNbCTBa U3
ropopa B CeJibCKY0 MECTHOCTb), @ TaKXKe U B APYTUX ClyyasX, CBA3aHHbIX C U3SMEHEHUAMM YCNIOBUIA
3KCMyaTaLum CToMbl, Nosib3oBaTesNb AO/MKEH CBA3aTbCA CO CBOVM NPOTE3MCTOM U/UK BPavoM.

& 14. Ctona dnaH aBTOMaTU4YeCKN OTCNEXMBaeT CTOUT 1N NONb30oBaTeNlb, ABUraeTcs, cnyckaeTca unu

NOAHNMAETCA B rOPKY WM XOAUT B NMEPEeMEHHOM Temrne no O6bIYHON OMOPHON MOBEPXHOCTH.
HeecTecTBeHHble 1 HecTaHfapTHble ABUKEHUA MOTYT Bbi3BaTb HenpejcKasyemoe nosefeHne
LMKONOTKN.

A 15. Hukorpa He nofcoepnHANTe 3apAAHOE YCTPOMCTBO K U3JeNnio B NpoLecce HOCKM npoTesa.
A 16. [ina 3apAAKN aKKyMynATopa MCnosib3yinTe TONbKO LWITaTHOE 3apAAHoe ycTponcTBo. Hu B Koem

cnyyae He WCMONb3yiTe WITaTHOE 3apAAHOE YCTPOWCTBO ANA 3apAAKM KaKux-nubo Apyrux
ycTpoiicTB. Y6eauTecb UTO KpblliKa OTCEKa C Pa3bemMOM MPaBUIbHO YCTAaHOBEHa Mocsie
3aBeplUeHNsA NOA3apAAKYN aKKyMynaTopa, Npy HEO6XOANMOCTI 3aMeHuTe ee.

& 17. Y6eputecb B TOM, 4To6bI Balue TpaHCnopTHOE cpeAcTBO 060pyA0BaHO BCEM HEOOXOAUMbBIM ANA

ynpaBneHNA YeJIOBEKOM C OrpaHU4YEeHHbIMU BO3MOXKHOCTAMM. [py BOXAEHMN TPaHCMOPTHOrO
cpefcTBa Nonb3oBaTesb 06A3aH CTPOro coboAaTh NpaBusia OPOXKHOIO ABVKEHUA.

& 18. Y6epuntecb B TOM, UTO6bI Kabenb 3apaAHOro ycrponcrea n moaynb Bluetooth 6b1in KoppekTHO

pa3smeLueHbl 1 Npy 3ToM obecneunBasncs COOTBETCTBYIOWMIA AOCTYN K 3apAgHOMY MopTy (cm.
Paspgen 3)

& 19. AnA cHwXeHuna puUcCKa noAackKanb3biBaHMA U CNOTbiKaHWUA, HEOGXOAVIMO Bcerga mcnonb3oBatb

noaxoaAllyto 06be, KOTOpasA HageXHo obneraer KOoCMeTUYeCKyto Kasowy cTonbl.

& 20. Bceraa nomMHuTe 06 ONacHOCTY 3alleMneHns nanbLes pa6ounmn mexanusmamu Elapgs1gs/4-0520
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3 KoHCTpYKLWA

CocTaBHble YacTu:

+ Cbopka Kopnyca ¢ rmgpaBnmMyeckor CUCTeMoi 1 aaanTepoM-NUPaMUAKow (antoMmMH1eBbI
cnnae/HepaBeloLiasn cTanb/TUTaHOBBIV CNJaB), BCTPOEHHbIN HUKeNb-MeTanarngpuaHbii (NiMH)
AKKYMYJIATOP, SN1eKTPONPMBOAbI 1 NevaTHaA nnata

- Cbopka Hecylen (antoMUHNEBDIN CrTaB/HepXKaBetoLLas CTasb)
+ Tpy>WHbI MbICKa 11 NATKM CTOMbI (KOMMO3ULMOHHOE YTNIEBONIOKHO)
+ BuHTbI KpenneHna NpyuH (TMTaHOBbIN CrIaB/HepXaBetoLas CTab)

+ CKOMb3ALWMIA HOCOK (TKaHb Ha OCHOBE CBEPXBbICOKO MOSIEKYIAAPHOIO MOMMSTIANEHA BbICOKOW
MAOTHOCTW)

+ KocmeTnueckan kanolwa (nonvypertaH)

0O603HauYeHre KOMMOHEHTOB
MNMupamunpa

Cbopka Kopnyca ¢
rngpaBnunyeckon
cncTemont

C6opka Hecyuyei

MpynHa
MbICKa
cTonb
bont Kpennexuna N
NPYVHbI MbICKa
(nocapka Ha S >
pe3b6oBoi 2
MpyxuHa
nATKN Bontbl
cTonbl KpenneHua

NPYXUHbI AATKN

KocmeTuyeckan

Kanowa Cronb3awwin

HOCOK
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4  (OCHOBHbIE MONOXEHWA 1 MePbl MPeAOCTOPOXHOCTM

Bce paboTbl Mo 06cnyKMBaHWIO MPOTE3HON CUCTEMbI AO/MKHBI BbIMOJHATHCA TONbKO cepTudunum-
pOBaHHbIM MEPCOHANOM, NMPOLEeAWM 0byueHne B yuebHbix LeHTpax Blatchford n B ycnosusx
3aBOJa-U3roTOBUTENS UM YNOSIHOMOYEHHOTO UM MPeanpUaTAs.

TexHnueckoe o0b6CNyXrBaHUE NPOBOANTCA Kaxkable 20 MecALEeB SKCNIyaTauumy AnsA COXpaHeHs
rapaHTUHbIX 06A3aTeNbCTB.

OCHOBHbIE NOJIOXKeHUA:

Mpn o6HapykeHUK NoObIX N3MeHeHWI B paboTe NPOTe3HON CUCTEMbI MONb30BaTeNb JOMKEH He-
3amMeJIMTeNIbHO COOOLWMTb CBOEMY NPOTE3NCTY /UK Nevalluemy Bpauy.
M3meHeHus moryT BKItouyaTb B ceba cnepyolee:

+ OlyTMOE yBenuueHne XeCTKOCTH LUMKONOTKM

+ OlWyTMMOe CHIKEHME YCTONUMBOCTU LUMKONOTKY (CBOBOAHOE ABMMKEHME LNKOMOTKM)

« Jliobble NOCTOPOHHME LWYyMbl

Mpw pa3pagke akkyMynAaTopa HuKe JonyCcTMMOro YPOBHA CTOMa JMaH NepexofuT B SHeprocbepe-
raloLyin Pexmnm, NPy 3TOM OTKIIOYAETCA ANHAMIYECKOE YrpaBlieHUE U UCMOMb3YITCA TONbKO 6a-
30Bbleé HACTPOWKMN COMPOTUBEHNSA. [IN1A BOCCTAHOBMIEHUA PeXMMa AVHAMMYECKOTO yrpaBfieHus
Heo6X04MMO Kak MOXXHO ObICTpee 3apaanTb aKKYMYIATOP CTOMbI DnaH.
Takke nonb3oBaTenb 06s3aH HeMeANeHHO cO06LaTb NPOTE3NCTY O HUXKeCTeAyIoLeM:

« O nobbIx OLWYTUMbIX USMEHEHNAX BeCa TeNa n/vnn YpOBHA ,ClBVIFaTeJ'IbHOVI AKTUBHOCTH;

+ O CMeHe ycnoBwi 3KCMyaTaumm NpoTesa, HanpumMep, Nepeesf Ha MOCTOAHHOE MECTO KNTeNbCTBa 13 ro-
POACKON MECTHOCTY B CEMbCKYI0;

* 3HaAUYMTENbHbIN U3HOC NN Ype3MepHoe OﬁeCLl,BeLII/IBaHVIe oT fnuTenbHoro BosaencTana YO.

Yxop 3a nsgenvem:

[lnAa Toro utobbl OUMCTUTL BHELLHIOW MOBEPXHOCTb CTOMbI DfaH OT 3arpA3HEHWI UCMOoNb3yiiTe
B/IaXKHYIO HE BOPCUCTYIO CandeTKy 1 [JeTCKOe MbIIo, HY B KOEM Cllyyae He UCMOosb3ynTe BCEBO3-
MOXHbI€ arpeccrBHble MotoLive cpeficTBa. [lonagaHme Nobon XXMAKOCTY BHYTPb CTOMbI, Ha Pa3b-
eMbl U1 Ha NHTepdencHble anekTpruyeckre coegunutenu (Micro D) HegonycTumo.

TpaHcnopTupoBKa 1 XpaHeHue:
TemnepaTtypHbI ArMana3oH XxpaHeHua coctansaeT ot -15°C go +50°C.

an/l TPaHCMOPTUPOBKE CTOMbI naH, OHa 0/KHa ObITb ynakoBaHa B npunaratoLwyoca npun noctas-
Ke ynaKoBKY. Ecnn npotes C YCTaHOBJ'IeHHOVI Ha Hero cTonou JnaH TPaHCNoPTMPYyeTCa Leinkom,
TO BCA KOHCTPYKLUMA OOJI>KHa ObITb HageXHO yrnakoBaHa, yTO6bI ObINIAa UCKITIOUEHa J106aA BO3MOX-
HOCTb NoBpeXaAeHnA.

MopHATMe TAXKeECTen:
OrpaHnyeHns 3aBUCAT OT BECa NMOJb30BaTeNA U ero YPOBHS ABUraTeNlbHOM aKTUBHOCTY.
Mpw NnepeHoce TAXKecTel NONb30BaTENEM AOMXKHA ObITb yuTeHa
WHAVBMAYaNbHas OLeHKa CTENEHW pUcKa.

A 1m
Ycnosua skcnnyaTtaunm: X =X

Mpw 3KkcnnyaTayum NnpoTesa co CTonoi naH cneayet nsberatb BO3AEN- Bparo-, rpsise-,

CTBUA KOPPO3MOHHbIX peareHToB, TakmX Kak BOAa, KMCOTbl 1 Npoyne MblNesalyiieHHoe nsfenne
XKNAKOCTN.

Takxe cnefyeT n3beratb Bo3aencTBUe abpasnBHbIX Cpef Kak, Hanpumep, Necok, NocKobKy 3TO
MOKET BbI3BaTb NPeXAeBPEMEHHbIN N3HOC N3AENNA, ero 3aK/IMHUBAHME N BCEBO3MOXHbIE MO-
BpeKAeHUA.

M3penve moxeT sKkcnnyatmpoBaTbCA TONbKO Npu Temnepatypax ot -15°C go +50°C

-y

.
X0
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5 3apAnka BCTPOEHHOrO MCTOYHKKA NATaHKA

@ MoxanyicTa, 03HaKoMbTe Mosib3oBaTena ¢ MHbopMaLuen o 3apagke,
npvBedeHHON B 3TOM pa3fene. BCTPOeHHbI NCTOUYHNK NUTAHUA He
ABNAETCA YaCTblo 3aMEHAEMON MOonb30BaTeneM, ero 3ameHa [OSK-
Ha NPOV3BOAMUTLCA TONIbKO Ha NPeANpPUATUN-M3rOTOBUTENE NpOoTe3a
KBannOULUMPOBaHHbIM U CepTUOULMPOBaHHbIM MEPCOHANIOM.

[o Hayana nonb30BaHNA 3apPAAHbIM YCTPOWMCTBOM NoNb3oBaTesb
06A3aH 03HAKOMUTbCA C NpUaraemoli K HeMy MHCTPYKuuen.

Mbl peKkomeHAyeM NPOBOAUTL eXXeAHEBHYIO NOA3APAAKY CTOMbl DnaH;
B 3aBUCUMOCTY OT CTEMEHW Pa3pAAKN akKyMynAaTopa BPeMsa ero nos-
HOro noa3apAAa MOXeET COCTaBUTb 2 Yaca. [oNHOCTbIO pa3pAKeHHbIN
AKKyMyNATOP MOXET 3apsKaTbCA JONblue.

Mepepn 3apAapKon pasmecTuTe NPOTe3 Ha MIOCKOW POBHOW NOBEPXHO-
CTU (HanpuMep, Ha CTONE), 3aTeM NPU NMOMOLUN COEANHUTENBHOTO Ka-
6ena nofKnounTe 3apARHOE YCTPONCTBO K INEKTPUYECKOMY pasbemy
(HaxoAUTCA B BEPXHell YacTh Kopryca LMKONOTKM CTOMbI DMaH).

Mpwu 3apagKe pyKoBOACTBYMTECH TabnuLen LiBeTa CBeYeHNA CBETOAN-

A\

Y6eautecb B KOPPEKTHOM pac-
MONOXEHNN pasbema 3apafg-
HOrO YCTPOWICTBA, nepen ero
NoACOeANHEHNEM K 3apAAHOMY
nopry.

i€ v

OJHOrO VHAMKATOPA, KOTOPbIN ClIeAyeT UCMOb30BaTh 4/1A onpegene-
HYS NPaBUIBHOCTY BbIMOMHEHWA NPOLIeCcca 3apsAAKU akKyMyATOPHONM E‘ 0\ 6 x
6aTapeu CTonbl dnaH.

LiBeT cBeTOgQMOAQ CocTosAiHMeE 3apAfKN
Kentbin NHnymannsaumna 3apaakn/AKKyMynaTop He noakodeH
OpaHxeBbil BbicTpas 3apagka
3eneHbli/MKenTbin MoppepkaHue 3apaga/viMnynbCHbI noa3apag
3eneHbin MonHocTbio 3apaXeH
OpaH»eBbli/3eneHblin OwwnbKa

Mocne 3aBepLueHVA 3apAAKN U OTCOANHEHMA NEKTPNYECKOro COeANHUTENA OT 3apPARHOIO yCTpOI7ICTBa cTone
SnaH n0Tpe6yeTcn HEeCKOJIbKO CeKYyHA AnA npoBefeHNA aBTOMAaTUYeCKOro BHYTpeHHero c6poca, nocne yero
[OMKHA NPOV30NTM OANHOYHAA BCMbILLKa CUHEro CBETOAMOAR, CBMAETEeNbCTBYOWAA O KOPPEKTHOCTN HACTPO-

eK.

VANKE

OnAa  3apsAgKM  akKKymynsATopHol  6aTapeum  cTonmbl  JfaH  WUCMONb3ylTe  TONbKO
lWTaTHOE  3apsAfHOe  YCTPONCTBO, BXopsAllee B  KOMIJIEKT  MOCTaBKM  u3penus.
He ncnonb3yiite wraTHoe 3apsAAHOE YCTPOWCTBO A1A 3apAAKM JIIOObIX APYTrUX YCTPONCTB.

3apAajHoe YyCTPONCTBO MOXET ObITb MOAK/IOUEHO TONBbKO K CeTU nepeMeHHOoro Toka 100/220B n
yactoTon 50/60Mu.

Huvikoraa He nofKnioyaliTe 3apagHoOe YCTPONCTBO K HaxoAsAwWwemycs B paboTe npoTesy co cTonoi
naH, 3apsXanTe akKyMynAaToOp CTOMbI TOJNIbKO NP CHATOM NPoTe3e, PacrosoXuB ero Ha POBHON
NOBEPXHOCTU, HAXOAALLENCA B HEAOCAraeMOM AJ1sl )KUBOTHBIX U ManeHbKNX AeTeln mecTe.

Bo BpemA 3apAAKM UCTOYHMKA NUTAHNUA HanpsX<eHNe Ha Lienu YnpaB/ieHNA LUMKONIOTKOW He
nopaercsa.

Bo BpemA 3apAAKM nepefHAA CTOPOHa LWMKOMOTKM CTOMbl DfaH MOXeT HarpeBaTbCs, 3TO
HOPManbHO, OfHaKO NMpY 3apAAKe HN 3apARHOe YCTPOWCTBO, HN CTOMA JNaH He AOMKHbI ObITb
ypesMepHo ropAaYnMu. B ciyyae upeamepHoro HarpeBa yCTPOVICTB UM NOABJIEHUA 3anaxa rapu
HeMe/JIeHHO OTCOefIMHNTE YCTPOWCTBO OT CEeTW U OT MpoTe3a M obpaTTech Ha NpepnpuATne
N3roToBUTESb, Ha NPEeAMET PEMOHTa 3apAAHOro YCTPONCTBa.

He npepnpuHumante HUKaKux JeNCTBUIA C NPOTE30M, NOKa CTona MOAK/YEHa K 3apAAHOMY
YCTPOWCTBY.

Bcerga nonHOCTbIO 3apsXaiTe cTony dnaH nepes HayanoM UCNosb30BaHMsA NOCIE AJINTESIbHOrO
XpaHeHus.
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A 8. Y6epuTtech 4TO NOC/IEe 3apAAKM aKKyMynAaTopa Bbl 3aKpbinn KpbILKY OTceKa 3apAAHOro pasbema

& 9. Tpwu 3apAgKe NONMHOCTbIO Pa3pAXKEHHOI aKKyMYyIATOPHOI 6aTapen 3apAAHOe YCTPOCTBO MOXKET
BEPHYTbCA K PexuMmy nopasapafkum MajsbiM TOKOM , 3TO Heo6XoAauMO AnA NpeaoTBpalleHus
noBpexaeHnn 6atapen.

IHAMKATOP 3apAaKY akKyMynATOpa/MHANKATOP COCTOAHWA

YT06bl NpPOBEpUTL COCTOAHME aKKyMynaTopa
noBepHWTe CTOMy BePTMKaNbHO MbICKOM BHU3
N yaepKrBanTe B TaKOM MONOKEHUN 4 CeKyH-
obl. CBeToAMop, PACMNONOXKEHHbIN Ha 3afHen
YyacTh CTonbl dnaH MUTHET CUHMM LBeTom 1-3
pasa (cm. Tabnuuy) 1 NOBTOPUT MHAMKALMIO CO-
CTOAHMA UCTOYHMKA NuTaHuA. Ecnmn Bbl xotute
NOBTOPUTb MPOBEPKY NCTOYHUKA NUTaHWA, Ha-
KNOHWTe CTOoMy eLe pas.

3ameuvaHue: [laHHaa 0COBeHHOCTb MOXKET ObITb
nporpamMmmHo OTKJItouYeHa, cm. Pasdesn 14, Onyuu.

Mocne okoHYaHWA 3apAAKKN CBe-
TOAVOJHbIA MHAMKATOP Ha CTO-
3 BCMbIWKK MakcrnmanbHasn ne SnaH MOXeT MArHYTb 2 uam 3
pasa B 3aBNCUMOCTY OT BpeMeHM
3apAfKU, CPOKa CyXObl 1 COCTO-
1 BCNbILWKa Hun3kan AHWA aKKYMYNATOPHOW 6aTtapen.

CseTtoanop 3apagka akkymynaTtopa

2 BCMbIWKN Bbicokan

IHAMKaTOP COCTOAHMA CTOMbI DNaH

1 OpHOKpaTHasA BCMbIWKa CBETOAMOAA
Korga 3apsgHoe ycTpolcTBO 6yfeT oTcoeAiHEHO OT CTOMbI, 1 OydeT ycnewHo npo-
BefleH aBTOMaTMYeCcKnin cOpoc, CBETOANOAHDIN MHAMKATOP BCMbIXHET Of4MH pa3 Ans
YKa3aHWA KOPPEKTHOrO 3anycka YCTPONCTBa.

2 HenpepblBHOE MUraHue ceeTognoaa
Ecnu cBeTOAMOAHBIN MHAMKATOP MOCTOAHHO MUrAeT NoCsie OTCOeANHEHNA 3apAAHOro
YCTPOWCTBa, TO 3TO YKa3blBaeT Ha OOHapyXeHre oWnbKM Npu 3apsagKe yCTPONCTBa.
[ina c6bpoca cTonbl dnaH NOBTOPHO MOACOeAVHMUTE U 3aTeM OTCOeAUHUTE 3apsfHoe
YCTPOWMCTBO, MOC/e Yero CBETOAMOAHbIN NHAMKATOP BCMbIXHET OAMH pa3 AfA yKasa-
HMA NPaBUBLHOTO 3amnycka yCcTpolcTea. Ecnv aBTomaTmyecknin cbpoc ctonbl 3naH He
NPOUCXOANT, CPOYHO CBAXKMTECH C Balimm nocTaBLymKOM.

3 [nnHHOe-KOpOTKOE MUraHve ceeTogmoaa
YKasblBaeT Ha OTK/IOUEHMe akKyMynaTopa; Ecnm 31o npoucxoanT BCKope nocne Ha-
yana 3apagKu, CBAXMTECb C Balumm nocTaBLYMKOM, BO3MOXHO noTpebyeTca 3ameHa
akKymynatopa.
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6 Cneundukaums

TemnepaTypHbIii Anana3oH paboTbl
XpaHeHus:

Bec uspenua (0714 pazmepa cmonel 26N]:
PekomeHrayemblIli ypoBeHb ABUraTeIbHON

AKTUBHOCTU:

MakcrmanbHbIV BeC Nonb3oBaTess:

MpokcumanbHoe ICTUPOBOYHOE
KpenneHune:

[lnana3oH nepemeLleHna rugpaBnmnyeckon
LWNKONOTKN (MCKMtoYan AOMNONHUTENbHbIN
[vanasoH nepemeLLeHnin BbiI3BaHHbIN
paboToi NPYXMH NATKM 1 MbICKa CTOMbI)

BbicoTa KOHCTpyKLMM:
[cM. npriBeeHHbBIN HIXe PUCYHOK]

ot-15°Cpo50°C

1,2 kr

125 kr

ApanTtep-nupamuaka (Blatchford)

6 rpagycoB nnaHTapdnekcnm
110 3 rpaaycoB fopcudnekcmm

170 mm
175 Mmm

[pasmepeol 22-26]
[pasmepeol 27-30]

AKKymynaTop:
Tun akkymynaTtopa

CpokK cy»bbl akkymynaTopa

3apsApHoe yCTPOMCTBO ANA akKymynaTopa:

Bpems, Heobxoanmoe ana NonHom
3apAaKM

BxopHoe HanpsaxeHne
YacToTta

Mopazapsakaembliii

3aBUCKT OT pAAa NoKasaTesnel, HO Kak MUHUMYM
24 yaca C MOMeHTa MOJSTHON 3apALKK.
3apAafKy cnefyeT NPOBOAUTD eXeAHEBHO

2 yvaca

ot 100B po 240B, ceTb NnepemeHHOro Toka
50-60 Iy

C60pouHble pasmepbl

* npu Bece nonb3oBaTens cBbilwe 125
Kr, 1 o 150 Kr noxanyncra cBAXunTecb
¢ Bawwum nocTaBwmKom Ha npegmeT
BO3MOXKHOCTW MPUMEHEHWA CTOMbI ANA
[aHHOro nonb3oBaTtensa

Pazmeper | A B

22-26 170mm 65 mm

27-28 70mm
175 mm

29-30 75mm
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OTBeTCTBEHHOCTb

M3rotosutenb pekomMmeHayeT ncnonb3oBatb yCTpOVICTBO TOJIbKO B YKA@3aHHbIX YCNTOBUAX U

B NpeayCcMOTPEHHbIX Lenax. O6CJ1y)KI/I BaHue yCTpOVICTBa [OJIXKHO NpPOBOANTbCA COrMacHoO
MHCTPYKUMW NO 3KCnNyaTayun, npmnaraemoﬁl K yCTpOVICTBy. npOM3BO,qMTeHb He HeceT
OTBETCTBEHHOCTY 3a KaKune-nmbo He6J'Iar0I'IpVIﬂTHbIe nocnencTenA, O6yC}'IOBJ'IeHHbIe KaKnmun-
NM60o coUYeTaHUAMN KOMMOHEHTOB, KOTOPbIE HE 6bInn OnO6peHbI nponssogunTenem.

CootBeTcTBUE cTaHgapTam EC

[laHHOe n3penve cootBeTcTByeT TpeboBaHUAM PernamerTa EC 2017/745 pna meanLMHCKMX
n3penvin. [laHHoe n3genne OTHOCMTCA K YCTPONCTBaM Knacca | B CooTBETCTBUM C MpaBuiaMm
Knaccudurkaumm, npeactaBneHHbiMy B npunoxeHun VIl K pernameHTy. MoatsepXxaatoLymnin
COOTBETCTBME HOPMaTUBHbIM TpeboBaHmAM EC cepTdmrKaT JOCTyneH no agpecy:
www.blatchford.co.uk

/‘ MHoroKkpaTHOe 1UCMosb3oBaHue
MepuumHcKoe nsaenve 1|n| 1 OAHO NALMEHTa

FapaHTuAa

Ha cTony SnaH pacnpocTpaHaeTca rapaHT1aA B 36 MecALEeB, Ha KOCMETUYECKYo KanoLwy 12
MeCALeB, Ha CKOMb3ALWNIA HOCOK 3 MecAua.

[Ina 03HaKOMJIEHUS C rapaHTUNHbIMK 06A3aTeNIbCTBaMU CM. UHTepHeT-canT Blatchford.

[lns coxpaHeHuna 06CYKBAHVA MO rapaHTW ClegyeT MPOBOAUTL MIAHOBOE TEXHNYECKOe
obcnyxmBaHme Kaxable 20 Mecaues SKCnnyaTaumu.

[InAa npoaneHna rapaHTUIAHOTO O6CTYKMBaHKA CBAXKUTECH C Balumm NOCTaBLYMKOM.

Monb3oBatenb OonxeH ObITb npenynpexneH, uto Nto6ble M3MeHeHVA B KOHCTPYKUMW N3ennsa nnn
ero MO,E[VI(I)I/IKaLI,I/Iﬂ, He cornacoBaHHble C U3rotoBUTENEM, aHHYNTUPYIOT rapaHTUIO.

[laHHOe yCTPONCTBO COOTBETCTBYET TPeboBaHMAM YacTu 15 npasun OepepanbHoi Kommuccnm
Csasu (FCQ).

DTO O3HAYaeT COOTBETCTBME TPEeM HMXenpuneeaeHHbIM yCJ10BNAM:

1 yCTpOIzCTBO npeanonoXnTesibHO HE Bbi3blBaeT BPeAHbIX MOMEX.

2 yCTpOVICTBO MOXET NPUHNMaTb ntobble BXOAHbIE CMTHasbl, BKIOYAA NOMeXHU, KOTOpble MOTYT
BbI3BaTb HeXKenaTesibHble feNCTBUA.

3 YcTpoiicTBO 060pyAOBaHO pa3peLLeHHbIM K MpUMeHeHuo Mmogynem Bluetooth®,
naeHTMdunKaumnoHHbii Homep FCC ID: T9J-RN41-1

CoobLeHue o cepbe3HbIX MHUUAEHTaX

B MaJioBEPOATHOM CjlyYae Ccepbe3HOro MHUnaeHTa, CBA3aHHOro C AaHHbIM yCTpOI;ICTBOM, cnepyet
COO6LLWITI:\ O TaKOBOM MHUMOEHTE MNPON3BOANTENIO, @ TaKXKe COOTBETCTBYOLWLMM KOMNETEHTHbIM
HaUuMOHaNbHbIM OpraHam.
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Jkonornyeckas 6e3onacHoCcTb
[laHHbIA CMBOJ 0603HAYaEeT, UTo M3LeNne COAEPXKUT INEKTPUYECKNE/INEKTPOHHbIe
KOMMOHEHTbI U/unu 6aTapeu, KOTopble NPU yTUIM3aLMK Mo 3aBepLIeHNI0 CPOKa
CNy>0bl M3aennsa He AOMKHbI MOMELLATbCs B KOHTEHEPbl C 06bIYHBIMU ObITOBBIMY
OTXOLAMU USIN CKUTATbCS.
I

Mo ncTeueHUn cpoka cny0bl 3Lenns, BCe dNeKTPUYECKMEe/INTEKTPOHHbIE
KOMMOHEHTbI 1/1nn 6aTapeun AOMKHbI ObITb YTUIM3NPOBAHbI B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLMU
Hopmamn WEEE (HopMbl No o6palleHnto C 0OTX04aMm SNIEKTPUYECKOTO 1 SNTIEKTPOHHOTO
060py0BaHUA) UY SKBMBANIEHTHBIMY MPaBUIAaM/ MECTHOTO 3aKoHoAaTeNnbCTBa. OcTanbHble
YacTy N3Lenua Noanexar yTunmsauum n nepepaboTtke, B COOTBETCTBMM C NMPaBUIaMy MeCTHOTO
3aKOHOAATeNIbCTBA MO YTUIM3aLUMM OTXOL0B.
[na npenoTBpalleHns HaHeCeHUA NOTEHLMaNbHOIo Bpeaa oKpy»KatoLLell cpeae 1y 34opoBbio
Nofen, BCNeAcTBUe HEKOHTPONNPYEMOI yTUM3aLumm oTxonoB, KoMmnaHua Blatchford npegnaraer
yC/yry no Bo3Bpaty 13fenus ansa ero nocnegyiowlei ytunusauyuu. Ana nonyyenus 6onee
noapo6Hol nHdopmMaLum obpatmuteck B OTAeN 06CNYKUBaHNA KIIMEHTOB KOMMaHWM.

@

UM 13

3apernctpupoBaHHbIl agpec nponsBoanTens
Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

bnarogapHOCTU TOProBow MapKu
Bluetooth® asnsaetca 3aperncTpupoBaHHOW Toprosoi mapkoi Bluetooth® SIG
Elan n Blatchford siBnstotca ToBapHbIMy Mapkamu komnaxum Blatchford Products Limited.

9383185/4-0520
71



Blatchford Products Ltd.

Unit D Antura

Kingsland Business Park
Basingstoke

RG24 8Pz

UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0) 1256 316600
Fax: +44 (0) 1256 316710
Email: customer.service@
blatchford.co.uk
www.blatchford.co.uk

Blatchford Inc.

1031 Byers Road
Miamisburg

Ohio 45342

USA

Tel: +1 (0) 800 548 3534
Fax: +1 (0) 800 929 3636

Email: info@blatchfordus.com

www.blatchfordus.com

blatchford.co.uk/distributors

Blatchford Europe GmbH
Fritz-Hornschuch-Str. 9
D-95326 Kulmbach
GERMANY

Tel: +49 (0) 9221/87808-0
Fax: +49 (0) 9221/87808-60
Email: info@blatchford.de
www.blatchford.de

Tel: +33 (0) 430 00 60 99
Fax: +49 (0) 9221/87808-60
Email: contact@blatchford.fr
www.blatchford.fr

© Blatchford Products Limited 2020. All rights reserved.

Patents: US: 6719807, 7985265, 8574312, 8740991, 9132023

EU/RoW: 5336386, 1149568

Endolite India Ltd.

A4 Naraina Industrial Area
Phase - 1

New Delhi

INDIA - 110028

Tel: +91 (011) 45689955
Fax: +91 (011) 25891543
Email: endolite@vsnl.com
www.endoliteindia.com

Ortopro AS
Hardangervegen 72
Seksjon 17

5224 Nesttun
NORWAY

Tel: +47 (0) 55 91 88 60
Email: post@ortopro.no
Wwww.ortopro.no

MD
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